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Laboratuvar Miidiirliiglimiiz tarafindan “Yem-Bitkisel Stv1 Yag” yeterlilik test cevrimi 15 6zel
ve 1 kamu laboratuvarimin basvurusu ve 16’sinin da sonug bildirimi ile diizenlenmistir.

Dioksin ve PCB igeriklerinin analiz edilmesi amaciyla DIO004 kodlu yem-bitkisel sivi yagda
dioksin ve PCB yeterlilik testi materyali basvuruda bulunan katilimcilara 24/10/2023 tarihinde
gonderilmistir. Sonuglar 24/11/2023 tarihine kadar bildirilmistir.

Sonuglar uygun istatistiksel yontemlerle degerlendirilmis ve atanmis degerler hesaplanarak

katilimcilarin performansi ortaya konmustur. Tablo 1°de 6zet sonuglar verilmistir.
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Tablo 1. DIO004 Yeterlilik Testi Ozet Sonuclar
Analit Atanmig z<2 Skor | Toplam % z<2
Deger (Xpr) Sayi1si Skor
Sayisi

2,3,7,8-TCDF 17,47714 14 16 87,5
1,2,3,7,8-PeCDF 9,32915 15 16 93,75
2,3,4,7,8-PeCDF 5,01996 15 16 93,75
1,2,3,4,7,8-HXCDF 4,43571 15 16 93,75
1,2,3,6,7,8-HXCDF 1,31165 15 16 93,75
2,3,4,6,7,8-HXCDF 0,50123 16 16 100
1,2,3,7,8,9-HXCDF 1,99053 12 16 75
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,66016 16 16 100
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,46691 15 16 93,75
OCDF 0,50856 16 16 100
2,3,7,8-TCDD 0,0719 12 16 75
1,2,3,7,8-PeCDD 0,03869 15 16 93,75
1,2,3,4,7,8-HXCDD 0,0392 16 16 100
1,2,3,6,7,8-HXCDD 0,02282 16 16 100
1,2,3,7,8,9-HXCDD 0,01583 13 16 81,25
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,08762 16 16 100
OCDD 0,1798 16 16 100
PCB81 0,15417 15 16 93,75
PCB77 1,13607 16 16 100
PCB126 0,21138 15 16 93,75
PCB169 0,1673 13 16 81,25
PCB 123 0,49092 12 16 75
PCB 118 9,10082 13 16 81,25
PCB 114 0,92883 13 16 81,25
PCB 105 5,83928 14 16 87,5
PCB 167 0,85389 10 16 62,5
PCB 156 0,73411 14 16 87,5
PCB 157 0,35121 13 16 81,25
PCB 189 0,37087 11 16 68,75
PCB 028 0,03064 13 16 81,25
PCB 052 0,02217 13 16 81,25
PCB 101 0,01073 13 16 81,25
PCB 153 0,00623 13 16 81,25
PCB 138 0,00579 13 16 81,25
PCB 180 0,00168 12 16 75
TOPLAM WHO-PCDD/F-TEQ 35,92812 16 16 100
ng/kg % 88 KM’de (ub)
TOPLAM WHO-PCDD/F-PCB-TEQ 39,39071 16 16 100
ng/kg % 88 KM’de (ub)
TOPLAM I-PCB (ICES 6) 8,50786 15 16 93,75
ug/kg % 88 KM’de (ub)
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Yeterlilik testleri “TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi I¢in
Genel Sartlar” standardinda laboratuvarlar arasi karsilastirma yoluyla 6nceden ortaya konmus dlgiitlere
gore katilimcinin performansimin degerlendirilmesi olarak tanimlanmaktadir. Yeterlilik testleri,
katilimc1 laboratuvarlarin yetkinliginin bagimsiz bir sekilde degerlendirilmesini amaclamaktadir.
Gegerliligi saglanmis metotlarla ve i¢ kalite kontrol unsurlari ile birlikte kullanildiklarinda yeterlilik

testleri laboratuvar kalite giivencesinin vazge¢ilmez bir unsurudur.

Yeterlilik testi sonuclari, bir dis kalite kontrol araci olarak laboratuvarlarin deney sonuglarinin
kalitesinin giivencesinin teminine olanak saglarken; rutin analizlerin tarafsiz olarak degerlendirilmesini

ve ¢aligsmalarin teknik gelisimini tesvik eder, geri bildirimlerin elde edilmesine imkan tanir.

UGRL “Ulusal Gida Referans Laboratuvar Miidiirliigliniin Gorev Yetki ve Sorumluluklar ile
Calisma Usul ve Esaslarina Dair Yonetmelik™ Laboratuvarin olusumu ve faaliyet alanlar1 bagliklt 5’inci
madde 2’inci fikra e bendi hiikmiine dayanarak laboratuvarlar arasi karsilagtirma/yeterlilik testleri

diizenler.

“Gida Kontrol Laboratuvarlari Yonetmeligi’nin kontroller baslikli 28 inci maddesi 1’ inci

fikras1 hiikmii geregi laboratuvarlarin yeterlilik testlerine katilimi zorunlu kilinmustir.

UGRL tarafindan diizenlenen yeterlilik testlerinin programinin planlanmasi, performans
degerlendirmesi ve nihai rapor yetkisi agamalar1 haricinde deney programinin ¢esitli kisimlari tagerona

verilebilir.

Gizlilik ilkesi dogrultusunda katilimcilar ve sonuglar ile ilgili bilgiler hi¢bir kosul altinda

ticiincii taraflarla paylasilmamaktadir.

Gida ve Kontrol Genel Miudiirliigii tarafindan yeterlilik test ¢evrimine katilimi1 zorunlu tutulan

katilimcilara ait sonuglar Gida ve Kontrol Genel Miidiirliigii’ne gizli olarak bildirilmektedir.
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3.1. HAZIRLAMA

Yeterlilik test materyali olarak dogal kontamine yemlik bitkisel sivi yag kullanilmistir..

Homojen karigim, agzi kapali 30 farkli ambalajda, her ambalajda yaklasik 40 g olacak sekilde

paylastirilmistir. Numuneler oda sicakliginda muhafaza edilmistir.

3.2. HOMOJENLIK VE KARARLILIK

Homojenligin dogrulanmas i¢in, rastgele segilen 10 adet ambalajin her birinden 2 defa olmak

tizere 20 analiz gergeklestirilmistir. Homojenlik, ISO 13528’e gore degerlendirilmistir (1). Test

materyalinin yeterli homojenlige sahip oldugu gosterilmistir. Homojenlige ait 6zet bilgi Tablo 2°de

verilmigtir.

Tablo 2. Homojenlik Ozet Tablosu

Homojenite Ozet Bilgi

ISO 13528’e gore

Toplam PCDD/F

Toplam

PCDD/F&DL-PCB

Toplam ind. PCB

n 20 20 20
Ortalama 2566731999 28,19459697 6,462050435
Std. Sapma 0,735098488 0,754858241 0,183246432
ort 5,3892 5,9086 1,7016
Kritik deger (0,30pt) 1,61676 1,77258 0,51048
o (e L, i) 0,735098488 0,754858241 0,183246432
s (ko S 0,763237552 0,855818061 0,126857127
sapmasi)

ss < 0,3 opt GECER GECER GECER

Yeterlilik test materyali olarak hazirlanan numune 2023 yilinda analiz ettigimiz dogal

kontamine numunedir. Homojenlik c¢alismalarinda daha once tespit edilen seviyelerde bulasi tespit

edilmesi ve ayrica dioksin ve PCB’lerin dogada kararliliklarinin bilimsel bir gercek olmasi sebebiyle

ilave kararlilik calismasi yapilmamistir.
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3.3. DAGITIM

Yeterlilik test materyali ambalajlanarak katilimcilara kargo yolu ile gonderilmistir.Test
materyali ile birlikte katilimci laboratuvar kodunun da bulundugu ‘KATILIMCI BILGILENDIRME
FORMU?’ da katilimcilara iletilmistir. Katilimcilardan olasi bir gecikme ve olumsuzluk geri bildirimi

istenmistir. Herhangi bir olumsuz geri bildirim yapilmamaistir.

Katilimeilardan yeterlilik test materyalini yem olarak analiz etmeleri ve bulunan sonuglari
Ol¢iim belirsizliklerini de dikkate alarak mevzuata gore degerlendirmeleri istenmistir. 16 katilimcinin

tiimii sonug bildirmistir.

Her bir katilimei i¢in, sonuglar, bildirilen LOQ ve KM degerleri dikkate alinarak tarafimizca da
hesaplanmistir. Atanmis degerlerin hesaplanmasi ve z skorlarinin belirlenmesi i¢in ise bildirilen

degerler kullanilmistir.

Atanmis degerin ve belirsizliginin hesaplanmasi i¢in katilimer sonuglarindan elde edilen uzlas
degeri kullanilmustir. Iletilen sonuglardan atanmus deger belirlenmeden 6nce veriler uygunluklari
yoniinden degerlendirilmistir. Kaba hata tespiti, kuru madde sonucuna gore diizeltme, tanimlayici
istatistik, normal dagilima uygunluk (Shapiro-Wilk genisletilmis test) degerlendirmesi yaninda gorsel
inceleme (histogram, noktasal grafik, c¢ekirdek yogunluk kestirimi vb.) yapilmistir. Bu
degerlendirmelerin sonrasinda tiim sonucglardan saglam ortalama ve saglam standart sapma

hesaplanmustir.
5.1. ATANMIS DEGER

Saglam ortalama ve saglam standart sapma Huber H15 (c: 1,5 ve yakinsama olgiitii: 1e-4)
yontemiyle belirlenmistir (2, 3). Saglam ortalama atanmis deger (xpt) olarak alinmistir ve belirsizligi
u(xpt) saglam standart sapma ile hesaplanmistir (1). Atanmis degerin belirsizligi asagida belirtilen

formiile gore hesaplanmistir.
u(x_pt)=1,25 s’*/p
s*: Saglam (robust) standart sapma

p: katilimcilardan gelen gecerli sonug sayisi
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5.2. YETERLILIK STANDART SAPMASI
Yeterlilik standart sapmasi (opt) asagidaki formiil ile hesaplanmistir.

c_pt=RSD xc

RSD: TGK belirli gidalarda dioksinlerin, dioksin benzeri PCB’lerin ve dioksin benzeri olmayan
PCB’lerin seviyesinin resmi kontrolii icin numune alma, numune hazirlama ve analiz metodu kriterleri
tebligi (4)’nde belirtilen tekrar tiretilebilirlik sinir degeri esas alinmistir. Bu deger dioksin, furan, dioksin

benzeri PCB’ler i¢in 0,15; indikatér PCB’ler icin 0,20°dir.
c: analit konsantrasyonu (atanmis deger)
5.3. PERFORMANS DEGERLENDIRME

Her bir katilimcinin performans: ISO 13528’e gore z-skoru cinsinden ifade edilmistir (1).

z= (X_i-x_pt)/c_pt

xi: katilimer tarafindan raporlanan 6l¢tim sonucu
xpt: atanmis deger

opt: yeterlilik standart sapmasi

Katilimeilarin atanmig degerden sapmalarini yeterlilik standart sapmasi yardimiyla kiyaslayan

z-skoru asagidaki gibi yorumlanmistir:
| z | <2 Uygun sonug
2 <|z|<3 Sorgulanabilir sonug
| z| >3 Uygun olmayan sonug

Baz1 bilesenler i¢in atanmis degerin belirsizligi yeterlilik standart sapmasinin 0,3 katindan
biiyiikk oldugu ig¢in (u(xpt) > 0,3 x opt) belirsizlik performans skoruna yansitilarak z’-skoru
hesaplanmistir. Her bir bilesen i¢in kullanilan performans skoru (z veya z’ skoru) histogramlar iizerinde

goriilmektedir. z’skorunun da yorumlanmasi z-skoru gibidir.

7'= (x_i-x_pt)N(c_pt"2+ u 2 (x_pt))
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5.4. KATILIMCI SONUCLARI VE Z-SKORLARI

Her bir analit i¢in hesaplanan atanmis degerler, belirsizlik ve yeterlilik standart sapmalar1 Tablo

3’de verilmistir.

Toplam PCDD/F, Toplam PCDD/F ve DL-PCB ve Toplam indikatér PCB sonuglari bildirilen
ve hesaplanan sonuglar igerecek sekilde Tablo 4’de verilmistir. S6z konusu toplam degerler i¢in

katilimcilarin z skorlar1 sadece bildirilen degerler iizerinden tiretilmis olup Tablo 5’de verilmistir.

Katilimcilarin her bir dioksin ve furan bileseni i¢in bildirdigi degerler ve bu bilesenler icin

hesaplanan z skorlar1 Tablo 6 ve Tablo 7°de verilmistir.

Katilimcilarin her bir PCB bileseni i¢in bildirdigi degerler ve bu bilesenler i¢in hesaplanan z

skorlar1 Tablo 8 ve Tablo 9°da verilmistir.

Tim bilesenler ile Toplam PCDD/F, Toplam PCDD/F ve DL-PCB’lerin z-skoru sonuglari

ayr1 ayr1 olarak histogram halinde gosterilmistir.
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Tablo 3. Atanmis deger tablosu

Yeterlilik Standart

Atanmis Deger Belirsizlik Seymven Veri Sayisi

(%pt) U(Xpt) (6n0) ()
2,3,7,8-TCDF 14,05055 1,0264 2,1076 16
1,2,3,7,8-PeCDF 9,40829 0,6311 1,4112 16
2,3,4,7,8-PeCDF 17,64863 1,0125 2,6473 16
1,2,3,4,7,8-HXCDF 15,54878 0,6702 2,3323 16
1,2,3,6,7,8-HXCDF 15,31993 0,7975 2,298 16
2,3,4,6,7,8-HXCDF 19,20121 1,069 2,8802 16
1,2,3,7,8,9-HXCDF 2,87841 0,3433 0,4318 16
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 180,20227 9,0195 27,0303 16
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 7,39094 0,4338 1,1086 16
OCDF 934,96011 50,5133 140,244 16
2,3,7,8-TCDD 4,18923 0,4646 0,6284 16
1,2,3,7,8-PeCDD 14,22708 1,068 2,1341 16
1,2,3,4,7,8-HXxCDD 5,92713 0,2264 0,8891 16
1,2,3,6,7,8-HXCDD 41,12112 2,3197 6,1682 16
1,2,3,7,8,9-HxCDD 10,18145 0,6935 1,5272 16
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 121,09653 3,4755 18,1645 16
OCDD 130,97969 5,8676 19,647 16
PCB81 18,38226 0,8287 2,7573 16
PCB77 205,76929 7,0874 30,8654 16
PCB126 35,74467 1,81 5,3617 16
PCB169 8,76861 0,7802 1,3153 16
PCB 123 23,6418 2,25%4 3,5463 16
PCB 118 925,15476 33,4626 138,7732 16
PCB 114 46,7624 7,7601 7,0144 16
PCB 105 374,4164 23,6998 56,1625 16
PCB 167 40,07624 7,9371 6,0114 16
PCB 156 81,588 4,4244 12,2382 16
PCB 157 24,31124 1,5187 3,6467 16
PCB 189 12,62093 1,3662 1,8931 16
PCB 028 0,56638 0,0835 0,1133 16
PCB 052 5,93113 0,2947 1,1862 16
PCB 101 1,51308 0,0693 0,3026 16
PCB 153 0,61408 0,026 0,1228 16
PCB 138 0,84685 0,0691 0,1694 16
PCB 180 0,17675 0,0114 0,0354 16
TOPLAM WHO-PCDD/F-TEQ
(ng TEQ/kg %88 KM'de)
UB bildirilen 35,92812 1,2829 5,3892 16
TOPLAM WHO-PCDD/F-PCB-TEQ
(ng TEQ/kg %88 KM'de)
UB bildirilen 39,39071 1,4945 5,9086 16
TOPLAM I-PCB (ICES 6)
(ng/kg %88 KM'de)
UB bildirilen 8,50786 0,2901 1,7016 15
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Tablo 4 . Toplamlar i¢in Katilimc1 Sonuglar

TOPLAM WHO-PCDD/F-TEQ TOPLAM WHO-PCDD/F-PCB-TEQ TOPLAM I-PCB (ICES 6)
Kat. (ng TEQ/Kkg %88 KM"de) (ng TEQ/kg %88 KM'de) (ng/kg %88 KM'de)
o Bildirilen Hesaplanan Bildirilen Hesaplanan Bildirilen He(sjgg;a"
(Upper Bound) (Upper Bound) (Upper Bound) (Upper Bound) (Upper Bound) Bound)

1 36,81 36,80875556 39,71 39,70901264 7,78 60,65073663
2 40,84 41,23514499 44,75 45,18172166 14,02 21,46167846
3 32,2 32,18398605 35,42 35,40329146 8,53 8,535470942
4 32,37 32,36319257 35,85 35,84822185 8,80 8,8
5 38,35 38,35013982 42,68 42,67612125 7,71 7,707769929
6 26,2 26,19136363 29,39 29,383353 7,29 7,299293643
7 38,8 38,80251541 42,45 42,45151633 8,03 8,013807107
8 41,98 41,97814634 46,86 46,86242179 8,64 8637,235772
9 32,18 32,17926624 35,36 35,35712594 7,54 7,5416
10 34,45 34,42635773 37,92 37,91669746 7,95 7,944097363
11 37,41 37,41176496 40,25 40,26536922 8,83 8,826856562
12 33,93 33,9097198 36,66 36,63839257 9,2 9,191506572
13 34,17 34,16838959 37,70 37,7029379 9,40 9,401869919
14 39,06 39,05696299 42,81 42,80096105 8,82 8,816955684
15 38,94 38,94402084 42,88 42,88763089 9,39 9,399599198
16 33,59 33,59122675 37,03 37,02331028 8,98 8,978861789

13/40




UGRL YT Raporu-DiO004

Tablo 5. Toplamlar igin Katilimei z-Skorlari

TOPLAM WHO-PCDD/F-TEQ VEIFLAL W"T'ggCDD/ FPEss TOPLAM I-PCB (ICES 6)
- (ng TEQ/Kkg %688 KM'de) (ng TEQ/kg %88 KM'de) (ng/kg %88 KM'de)
NG Bildirilen Hesaplanan B(il?;géin Hesaplanan Bildirilen He(slilgzir:an
(Upper Bound) | (Upper Bound) Bound) (Upper Bound) | (Upper Bound) Bound)

1 0,2 01 -0,4
2 0,9 0,9 3,2
3 -0,7 -0,7 0

4 -0,7 -0,6 0,2
5 0,4 0,6 -0,5
6 -1,8 -7 -0,7
7 0,5 0,5 -0,3
8 1,1 1,3 0,1
9 -0,7 -0,7 -0,6
10 -0,3 -0,2 -0,3
11 0,3 0,1 0,2
12 -0,4 -0,5 0,4
13 -0,3 -0,3 0,5
14 0,6 0,6 0,2
15 0,6 0,6 0,5
16 -0,4 -0,4 0,3
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Tablo 6. PCDD/F i¢in Katilime1 Sonuglari

PCDD/F

Kat. 1,2,36,7

Kodu | 2378 | 12378 | 23478 | 123478 | 123678 | 234678 | 123789 | 1234678 | 1234789 | qopr | 2378 (12378123478 | 790> 123789 | 1234678 | 5epp

TCDF | PeCDF | PeCDF | HXCDF | HxCDF | HxCDF | HxCDF HpCDF HpCDF TCDD | PeCDD | HXCDD |, ~ro | -HXCDD | -HpCDD

1 | 184878 | 10,8843 | 17,8011 | 157085 | 157572 | 16,567 3,405 204,7877 70942 | 1106,3717 | 50986 | 14,96 | 65698 | 350214 | 7,6101 | 132,3634 130i582
2 | 1131 | 1212 | 2159 17,72 18,84 24,15 4,24 217,82 9,81 116949 | 636 | 1388 7,66 51,32 15,57 150,44 | 16511
3 | 128 | 1027 | 17,64 16,68 15,97 19,38 3,42 198,11 12,28 939,15 | 452 | 10,04 56 4325 10,86 1118 126,07
4 | 1375 | 894 21,62 16,46 13,13 21,59 0,684 137,95 5,96 7527 | 426 | 104 5 43,7 7,46 11523 | 121,86
5 | 1311 | 1121 | 1676 16,67 16,75 223 351 204,98 7,51 90357 | 343 | 16,77 6,24 47,03 10,99 15256 | 138,72
6 | 1245 | 783 14,64 11,71 11,23 14,51 2,15 133,32 5,43 71147 | 27 | 1052 4,39 28,21 6,47 90,52 100,02
7 | 1577 | 936 19,28 16,3 10,57 19,08 3,582 167,06 6,17 79261 | 477 | 1684 5,75 43,67 11,23 11556 | 122,26
8 5,65 4,65 20,1 12,2 211 24,7 4,55 199 9,12 1160 1,71 | 209 6,54 52,1 14,9 151 155
9 | 1152 | 959 13,32 14,42 14,82 18,5 2,79 173,89 7,78 92686 | 326 | 141 55 38,89 9,78 116,84 1283
10 | 1722 | 1062 | 16,64 15,38 14,17 16,36 322 150,93 6,86 94036 | 464 | 1339 6,49 37,45 11,48 11599 | 11887
11 | 1765 | 831 28,5 32,45 16,67 15,89 271 144,43 7,32 74652 | 631 | 1047 5,86 33,74 8,15 11253 | 108,62
12 | 1356 8,9 17,81 15,44 14,72 18,81 19 192,41 6,81 111428 | 351 | 13,98 5,74 36,16 9,18 109 141,39
13 | 115 | 943 15,22 16,16 14,56 18,1 3,07 176,78 751 851,44 | 404 | 1386 5,33 40,86 10,81 127,38 134,8
14 | 1221 | 109 | 1636 15,15 15,82 21,09 3,27 1855 76 8701 | 517 | 17,03 5,92 44,42 10,6 125,04 129,2
15 | 2187 | 582 17,69 18,28 17,82 19,03 0,89 215,77 8,14 103701 | 252 | 1854 6,75 41,87 11,29 12453 | 163,19
16 | 1529 | 935 14,53 14,2 13,96 17,53 18 176,91 6,73 937,43 | 448 | 135 5,69 38,47 9,59 11353 1189
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Tablo 7. PCDD/F i¢in z-skorlar1

UGRL YT Raporu-DiO004

PCDD/F
Kat.
Kodu | 2,3,7,8-11,23,78| 2,34,78- | 1,234,78 | 1,23,6,7,8 | 2,3,46,78 | 1,2,3,789- | 1,23,46,78 | 1,234,789 | OCD | 2,3,78- | 123,78 | 1234,78 | 1,2,3,6,78 | 1,2,3,7,89 | 1,2,3,4,6,7,8- oCDD
TCDF | -PeCDF | PeCDF -HXCDF | -HxCDF | -HxCDF HxCDF -HpCDF -HpCDF F TCDD | -PeCDD | -HxCDD | -HxCDD | -HxCDD HpCDD
1 19 1,0 0,1 0,1 0,2 -0,9 1,0 0,9 -0,2 11 1,2 0,3 0,7 -0,9 -1,5 0,6 0,0
2 -1,2 1,8 14 0,9 14 1,6 2,5 1,3 2,0 1,6 2,8 -0,1 19 15 3,2 1,6 1,7
3 -0,5 0,6 0,0 05 0,3 0,1 1,0 0,6 41 0,0 0,4 -1,8 -0,4 0,3 0,4 -0,5 -0,2
4 -0,1 -0,3 1,4 0,4 -0,9 0,8 -4,0 -1,5 -1,2 -1,2 0,1 -1,6 -1,0 0,4 -1,6 -0,3 -0,5
5 -0,4 1,2 -0,3 0,5 0,6 1,0 1,1 0,9 0,1 -0,2 -1,0 11 0,4 0,9 0,5 1,7 0,4
6 -0,7 -1,0 -1,1 -1,6 -1,7 -1,5 -1,3 -1,6 -1,6 -1,5 -1,9 -1,6 -1,7 -2,0 -2,2 -1,7 -1,6
7 0,7 0,0 0,6 0,3 -2,0 0,0 13 -0,5 -1,0 -1,0 0,7 11 -0,2 0,4 0,6 -0,3 -0,4
8 -3,6 -3,1 0,9 -1,4 2,4 1,8 3,0 0,7 15 15 -3,2 2,8 0,7 1,7 2,8 1,6 1,2
9 -1,1 0,1 -15 -0,5 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,3 -0,1 -1,2 -0,1 -0,5 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1
10 14 0,8 -0,4 -0,1 -0,5 -0,9 0,6 -1,0 -0,4 0,0 0,6 -0,4 0,6 -0,6 0,8 -0,3 -0,6
11 15 -0,7 38 72 0,6 -1,1 -0,3 -1,3 -0,1 -1,3 2,7 -1,6 -0,1 -1,1 -1,2 -0,5 -11
12 -0,2 -0,3 0,1 0,0 -0,2 -0,1 -1,8 0,4 -0,5 1,2 -0,9 -0,1 -0,2 -0,8 -0,6 -0,7 0,5
13 -1,1 0,0 -0,9 0,3 -0,3 -0,4 0,3 -0,1 0,1 -0,6 -0,2 -0,2 -0,7 0,0 0,4 0,3 0,2
14 -0,8 1,0 -0,5 -0,2 0,2 0,6 0,7 0,2 0,2 -0,4 1,3 1,2 0,0 0,5 0,2 0,2 -0,1
5 33 -2,3 0,0 1,2 1,0 -0,1 -3,6 1,2 0,6 0,7 -2,1 18 0,9 0,1 0,7 0,2 1,6
16 05 0,0 -1,1 -0,6 -0,6 -0,5 -2,0 -0,1 -0,6 0,0 04 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6
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Tablo 8. PCB’ler i¢in Katilimci Sonuglari

Dioksin-benzeri PCBler indikator PCBler

Kat.

Kodu PCB81 | PCB77 | PCB126 | PCB169 PJ_CZ::? PCB 118 | PCB 114 | PCB 105 | PCB 167 | PCB 156 Pl(5:|73 P]_CS:E PCB 028 | PCB 052 P]_CO:? PCB 153 | PCB 138 PCB 180
1 21,316 216é749 30,2095 6,1944 17,6046 | 655,5267 36,4134 227,1091 22,5194 58,1281 | 14,7963 | 9,0081 11,898 18,922 16,091 6,305 8,803 6,282
2 18,99 236,23 38,28 10,01 1336,57 | 1275,92 11718 1173,95 1108,58 1058,06 | 1061,49 | 1073,43 3,68 8,54 3,31 2,84 3,08 2,67
3 15,96 194,79 31,41 14,76 21,62 906,56 48,65 306,33 33,06 82,59 26,12 5,67 0,81 5,84 1,48 0,62 0,75 0,18
4 14,98 200,9 36,45 6,53 23,74 1277,27 50,3 468,53 48,81 59,24 28,3 14,95 0,68 6,01 1,6 0,62 0,8 0,2
5 24,94 220,31 44,55 11,43 21,68 930,93 26,72 339,4 34,45 83,03 25,01 13,18 0,34 5,24 1,39 0,56 0,99 0,16
6 17,82 198,45 33,15 7,09 22,83 849,89 48,89 310,48 40,52 82,3 23,5 12,4 0,36 517 1,21 0,55 0,76 0,17
7 19,19 197,58 36,47 12,22 29,13 899,02 26,84 374,68 38,78 100,83 23,126 | 16,863 0,37 5,55 143 0,59 0,87 0,16
8 22,8 268 50,2 12 117 812 126 378 26,5 96,8 26,3 13 705 6360 1360 507 547 179
9 16,95 186,82 33,06 7,98 23,8 855,56 32,57 330,14 36,35 82,33 26,1 14,39 0,31 54 14 0,55 0,73 0,18
10 18,09 195,46 35,89 8,24 28,04 883,554 38,22 444,79 150,2 79,88 18,36 10,09 0,738 5,08 1,44 0,603 0,879 0,161
11 16,01 176,66 28,93 7,47 18,392 906,77 60,63 356,91 145,07 76,43 29,58 7,44 0,79 5,56 1,67 0,68 0,99 0,17
12 16,74 204,78 28,14 59 22,12 1031,6 59,65 407,26 4541 69,23 23,19 13,41 0,69 6,48 1,61 0,66 0,7 0,19
13 16,86 185,18 36,16 7 389,88 949,11 379,553 387,348 382,945 320,206 | 344,618 | 269,395 0,605 6,4 1,66 0,63 0,84 0,378
14 20,41 212,46 38,21 9,91 20,24 970,11 32,84 381,78 130,03 85,6 23,97 13,3 0,36 6,11 1,62 0,64 0,99 0,16
5 19,58 239,1 40,98 9,24 36,32 1320,15 68,13 480,66 193,11 101,65 27,49 20,1 0,63 6,63 1,56 0,68 0,96 0,2
16 16,5 187,05 35,71 6,57 23,66 919,67 45,55 389,28 36,55 80,86 22,29 13,42 0,68 6,22 1,6 0,6 0,75 0,19
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Tablo 9. PCB’ler igin z-skorlar1

UGRL YT Raporu-DiO004

Dioksin-benzeri PCBler indikator PCBler

Kat.

Kodu PCB81 | PCB77 | PCB126 | PCB169 PJ_CZ::? PCB 118 | PCB 114 | PCB 105 | PCB 167 | PCB 156 Pl(5:|73 P]_CS:E PCB 028 | PCB052 | PCB 101 | PCB 153 P]_SSB PCB 180
1 1,0 04 -1,0 -1,7 -1,4 -1,9 -1,0 -2,4 -1,8 -1,8 -2,4 -1,5 80,5 11,0 48,2 46,3 43,5 164,2
2 0,2 1,0 04 0,8 312,2 2,5 107,6 13,1 107,3 75,0 262,6 4544 22,1 2,2 59 18,1 12,2 67,0
3 -0,8 -0,4 -0,8 39 -0,5 -0,1 0,2 -1,1 -0,7 0,1 0,5 -3,0 1,7 -0,1 -0,1 0,0 -0,5 0,1
4 -1,2 -0,2 0,1 -1,5 0,0 2,5 0,3 15 0,9 -1,7 1,0 1,0 0,8 0,1 0,3 0,0 -0,3 0,6
5 23 0,5 1,6 1,7 -0,5 0,0 -1,9 -0,6 -0,6 0,1 0,2 0,2 -1,6 -0,6 -0,4 -0,4 0,8 -0,5
6 -0,2 -0,2 -0,5 -1,1 -0,2 -0,5 0,2 -1,0 0,0 0,1 -0,2 -0,1 -1,5 -0,6 -1,0 -0,5 -0,5 -0,2
7 0,3 -0,3 0,1 2,3 1,3 -0,2 -1,9 0,0 -0,1 15 -0,3 1,8 -1,4 -0,3 -0,3 -0,2 0,1 -0,5
8 15 2,0 2,6 2,1 22,2 -0,8 7,6 0,1 -1,4 1,2 0,5 0,2 5005,0 5356,7 44894 4123,7 2985,2 4808,3
9 -0,5 -0,6 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -1,4 -0,7 -0,4 0,1 0,5 0,8 -1,8 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 0,1
10 -0,1 -0,3 0,0 -0,3 1,0 -0,3 -0,8 1,2 111 -0,1 -1,5 -1,1 1,2 -0,7 -0,2 -0,1 0,2 -0,4
11 -0,8 -0,9 -1,2 -0,8 -1,2 -0,1 1,3 -0,3 10,5 -0,4 1,3 -2,2 1,6 -0,3 0,5 0,5 0,8 -0,2
12 -0,6 0,0 -1,3 -1,9 -0,4 0,8 1,2 0,5 0,5 -0,9 -0,3 0,3 0,9 0,5 0,3 04 -0,8 0,4
13 -0,5 -0,7 0,1 -1,2 87,1 0,2 31,8 0,2 34,4 18,3 81,1 110,0 0,3 0,4 0,5 0,1 0,0 54
14 0,7 0,2 04 0,7 -0,8 0,3 -1,3 0,1 9,0 0,3 -0,1 0,3 -1,5 0,2 04 0,2 0,8 -0,5
5 04 1,1 0,9 0,3 3,0 2,8 2,0 1,7 15,4 15 0,8 3,2 0,5 0,6 0,2 0,5 0,6 0,6
16 -0,7 -0,6 0,0 -1,4 0,0 0,0 -0,1 0,2 -0,4 -0,1 -0,5 0,3 0,8 0,2 0,3 -0,1 -0,5 0,4

18/40




UGRL YT Raporu-DiO004

19/40



UGRL YT Raporu-DiO004

2,3,7,8-TCDF
4
3 - 21,08 ng/kg
2 - 18,74 ng/kg
1 .
~
£ o- 14,05 ng/kg
(%]
N
-1 -
-2 - 9,36 ng/kg
3 - 7,02 ng/kg
-4
Katime1 Kodu
Sekil 1. 2,3,7,8-TCDF i¢in z'-skor histogrami
1,2,3,7,8-PeCDF
4
3 - 14,05 ng/kg
2 - 12,50 ng/kg
1 .
2
2 o — 9,41 ng/kg
w
N
-1 A
2 6,32 ng/kg
3 - 4,77 ng/kg
-4
Katihme1 Kodu

Sekil 2. 1,2,3,7,8-PeCDF igin z'-skor histogrami
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UGRL YT Raporu-DiO004

2,3,4,7,8-PeCDF
4
3 - 26,15 ng/kg
2 - 23,32 ng/kg
1 -
2
g o+ 17,65 ng/kg
w
N
-1 -
-2 11,98 ng/kg
-3 - 9,15 ng/kg
-4
Katilimer Kodu
Sekil 3. 2,3,4,7,8-PeCDF ig¢in z'-skor histogrami
1,2,3,4,7,8-HxCDF
4
3 - 22,55 ng/kg
2 - 20,21 ng/kg
1 -
2
2 0 15,55 ng/kg
N
-1 A
2 4 10,88 ng/kg
3 - 8,55 ng/kg
-4
Katihme1 Kodu

Sekil 4. 1,2,3,4,7,8-HxCDF i¢in z-skor histogrami
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1,2,3,6,7,8-HXCDF
4
3 22,62 ng/kg
2 - 20,18 ng/kg
1 .
2
2 o0 15,32 ng/kg
[72]
N
_1 -
2 10,46 ng/kg
-3 - 8,02 ng/kg
-4
Katilimer Kodu
Sekil 5. 1,2,3,6,7,8-HxCDF ig¢in z'-skor histogrami
2,3,4,6,7,8-HxCDF
4
3 - 28,42 ng/kg
2 - 25,35 ng/kg
1 .
=
g0 19,20 ng/kg
(%]
N
-1 -
2 4 13,06 ng/kg
-3 - 9,98 ng/kg
-4
Katihme1 Kodu

Sekil 6. 2,3,4,6,7,8-HxCDF i¢in z'-skor histogrami
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1,2,3,7,8,9-HxCDF
4
3 - 4,53 ng/kg
2 - 3,98 ng/kg
1 .
2
g o+ 2,88 ng/kg
[72]
N
-1 -
-2 - 1,78 ng/kg
3 - 1,22 ng/kg
-4
¥ 8 & 849 @ 4 . 8 8 & 4@ o
Katilimer Kodu
Sekil 7. 1,2,3,7,8,9-HxCDFigin z'-skor histogrami
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
4
3 - 265,69 ng/kg
2 - 237,19 ng/kg
1 .
=
2 o 180,20 ng/kg
(%]
N
-1 A
2 4 123,21 ng/kg
-3 - 94,72 ng/kg
-4
© e ¥ g g ~ o g g 3 g @ @ 3
Katihme1 Kodu

Sekil 8. 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF i¢in z'-skor histogrami
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1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

z' skoru
o
1

© < ~ © N o — — o ™ <
— — — — —

Katilime1r Kodu

10,96 ng/kg

9,77 ng/kg

7,39 ng/kg

5,01 ng/kg

3,82 ng/kg

Sekil 9. 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF i¢in z'-skor histogrami

OCDF

z' skoru
o
1
|

© — < N~ [32] < Lo o © ™
— — — —

Katihhmel Kodu

10

15

12

1.382,15 ng/kg

1.233,09 ng/kg

934,96 ng/kg

636,83 ng/kg

487,77 ng/kg

Sekil 10. OCDF igin z'-skor histogrami
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2,3,7,8-TCDD
4
3 - 6,53 ng/kg
2 - 5,75 ng/kg
1 .
2
S o 4,19 ng/kg
w
N
-1 -
-2 - 2,63 ng/kg
3 - 1,84 ng/kg
-4
Katilimer Kodu
Sekil 11. 2,3,7,8-TCDD igin z'-skor histogrami
1,2,3,7,8-PeCDD
4
3 - 21,39 ng/kg
2 - 19,00 ng/kg
1 .
2
2 o 14,23 ng/kg
w
N
-1 A
2 9,45 ng/kg
3 - 7,07 ng/kg
-4
Katihme1 Kodu

Sekil 12. 1,2,3,7,8-PeCDD i¢in z'-skor histogrami
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UGRL YT Raporu-DiO004

1,2,3,4,7,8-HxCDD
4
3 8,59 ng/kg
2 - 7,71 ng/kg
1 .
2
S o - 593 ng/kg
w
N
_1 -
-2 - 4,15 ng/kg
3 - 3,26 ng/kg
-4
Katilimer Kodu
Sekil 13. 1,2,3,4,7,8-HxCDD i¢in z-skor histogrami
1,2,3,6,7,8-HxCDD
4
3 - 60,89 ng/kg
2 - 54,30 ng/kg
1 .
2
g0 41,12 ng/kg
w
N
-1 -
2 4 27,94 ng/kg
-3 - 21,35 ng/kg
-4
Katihme1 Kodu

Sekil 14. 1,2,3,6,7,8-HxCDD ig¢in z'-skor histogrami
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UGRL YT Raporu-DiO004

1,2,3,7,8,9-HxCDD

z' skoru
o
1

© < -~ — N © (2] < [32] ™ Yol
— — — — —

Katilime1r Kodu

15,21 ng/kg

13,54 ng/kg

10,18 ng/kg

6,83 ng/kg

5,15 ng/kg

Sekil 15. 1,2,3,7,8,9-HxCDD i¢in z'-skor histogrami

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

z-skoru
o
1

© o [32] — © < M~ o (o] n <
— — — — — —

Katihhmel Kodu

175,59 ng/kg

157,43 ng/kg

121,10 ng/kg

84,77 ng/kg

66,60 ng/kg

Sekil 16. 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD i¢in z-skor histogrami
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UGRL YT Raporu-DiO004

OCDD
4
3 - 189,92 ng/kg
2 - 170,27 ng/kg
1 -
2
2 0 130,98 ng/kg
X
-1 -
-2 91,69 ng/kg
3 - 72,04 ng/kg
-4
Katilimer Kodu
Sekil 17. OCDD ig¢in z-skor histogrami
PCB81
4
3 - 27,02 ng/kg
2 - 24,14 ng/kg
1 -
2
g o 18,38 ng/kg
w
N
-1 A
2 4 12,62 ng/kg
3 - 9,74 ng/kg
-4
¥ 9 8 § 8 @ @ g «
Katihme1 Kodu

Sekil 18. PCBS81 i¢in z'-skor histogrami
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UGRL YT Raporu-DiO004

PCB77
4
3 - 298,37 ng/kg
2 - 267,50 ng/kg
1 -
2
2 0 205,77 ng/kg
X
-1 -
-2 144,04 ng/kg
-3 - 113,17 ng/kg
-4
Katilimer Kodu
Sekil 19. PCB77 igin z-skor histogrami
PCB126
4
3 - 52,72 ng/kg
2 - 47,06 ng/kg
1 -
2
g0 35,74 ng/kg
w
N
-1 A
2 4 24,43 ng/kg
-3 - 18,77 ng/kg
-4
N — - (32] (2] © © o [32] < M~ < [Te) o
— — — — — — —
Katihme1 Kodu

Sekil 20. PCB126 igin z'-skor histogrami
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UGRL YT Raporu-DiO004

PCB169
4
3 13,36 ng/kg
2 - 11,83 ng/kg
1 -
2
S o 8,77 ng/kg
w
N
-1 -
-2 - 5,71 ng/kg
-3 - 4,18 ng/kg
-4
N — < (=] ™ o — (2] o L < N o o ~ ™
- — - — - — -
Katilimer Kodu
Sekil 21. PCB169 igin z'-skor histogrami
PCB 123
4
3 - 36,26 ng/kg
2 - 32,05 ng/kg
1 -
2
g0 23,64 ng/kg
w
N
-1 A
-2 15,23 ng/kg
-3 - 11,03 ng/kg
-4
Katihme1 Kodu

Sekil 22. PCB 123 igin z'-skor histogrami

30/40



UGRL YT Raporu-DiO004

PCB 118
4
3 - 1.341,47 ng/kg
2 - 1.202,70 ng/kg
1 -
~
2 0 - 925,15 ng/kg
&
-1 -
2 647,61 ng/kg
-3 - 508,84 ng/kg
-4
— [ce] © (2] o ~ o™ — © Yol ™ < N n
— — — — i — —
Katilimer Kodu
Sekil 23. PCB 118 i¢in z-skor histogrami
PCB 114
4
3 - 78,14 ng/kg
2 - 67,68 ng/kg
1 -
2
2 o 46,76 ng/kg
w
N
-1 A
-2 25,84 ng/kg
-3 - 15,38 ng/kg
-4
e~ e 5 28 g @ e ¥ 8 4d 7 3
Katihma Kodu

Sekil 24. PCB 114 igin z'-skor histogrami
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UGRL YT Raporu-DiO004

PCB 105
4
3 - 557,29 ng/kg
2 - 496,33 ng/kg
1 -
o]
S
_\2 0 - 374,42 ng/kg
N
-1 -
2 252,50 ng/kg
-3 - 191,54 ng/kg
-4
Katilimer Kodu
Sekil 25. PCB 105 i¢in z'-skor histogrami1
PCB 167
4
3 - 69,95 ng/kg
2 - 59,99 ng/kg
1 -
2
% 0 - 40,08 ng/kg
N
-1 A
2 4 20,16 ng/kg
-3 - 10,21 ng/kg
-4
Katihma Kodu

Sekil 26. PCB 167 igin z'-skor histogrami
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UGRL YT Raporu-DiO004

PCB 156
4
3 - 120,63 ng/kg
2 - 107,61 ng/kg
1 -
2
2 o0 81,59 ng/kg
w
N
1 -
-2 55,56 ng/kg
-3 - 42,55ng/kg
-4
Katilimer Kodu
Sekil 27. PCB 156 i¢in z'-skor histogrami
PCB 157
4
3 - 36,16 ng/kg
2 - 32,21 ng/kg
1 -
2
2 o 24,31 ng/kg
w
N
-1 -
2 4 16,41 ng/kg
-3 - 12,46 ng/kg
-4
Katihme1 Kodu

Sekil 28. PCB 157 igin z'-skor histogrami
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PCB 189
4
3 19,62 ng/kg
2 - 17,29 ng/kg
1 .
2
2 o0 12,62 ng/kg
[72]
N
_l -
-2 - 7,95 ng/kg
-3 - 5,62 ng/kg
-4
™ — — o © o) o < N (=] (2] < M~ n (32} N
— — — - — — —
Katilimer Kodu
Sekil 29. PCB 189 i¢in z'-skor histogrami
PCB 028
4
3 - 0,99 ng/kg
2 - 0,85 ug/kg
1 .
=
S 0. 0,57 pg/kg
(%]
N
1 -
2 - 0,28 ug/kg
-3 - 0,14 pg/kg
-4
Katihme1 Kodu

Sekil 30. PCB 028 igin z'-skor histogrami
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PCB 052
4
3 - 9,49 ug/kg
2 - 8,30 ug/kg
1 .
~
2 0 - 5,93 pg/kg
[%2]
N
_1 |
-2 3,56 ug/kg
3 - 2,37 ug/kg
-4
Katihmer Kodu
Sekil 31. PCB 052 i¢in z-skor histogrami
PCB 101
4
3 - 242 pg/kg
2 - 2,12 ug/kg
1 .
~
S o 1,51 ug/kg
(%]
N
-1 -
2 - 0,91 ng/kg
3 - 0,61 pg/kg
-4
Katihme1 Kodu

Sekil 32. PCB 101 igin z-skor histogrami
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PCB 153
4
3 - 0,98 ug/kg
2 - 0,86 ug/kg
1 .
~
2 0- 0,61 ug/kg
[%2]
N
_1 |
-2 0,37 pg/kg
3 - 0,25 ug/kg
-4
Katihmer Kodu
Sekil 33. PCB 153 i¢in z-skor histogrami
PCB 138
4
3 - 1,40 pg/kg
2 - 1,21 pg/kg
1 .
~
% 0 - 0,85 pg/kg
N
-1 -
2 - 0,48 ug/kg
3 - 0,30 ug/kg
-4
Katihme1 Kodu

Sekil 34. PCB 138 igin z'-skor histogrami
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PCB 180
4
3 - 0,29 ug/kg
2 - 0,25 ug/kg
1 .
~
_g 0 - 0,18 pg/kg
N
_1 |
-2 0,10 pg/kg
-3 - 0,07 ug/kg
-4
e~ 5 8 @ g @ 2 8 g ¥ 8 3
Katilimer Kodu
Sekil 35. PCB 180 i¢in z'-skor histogrami
TOPLAM WHO-PCDD/F-TEQ
(ng TEQ/kg %88 KM'de) UB bildirilen
4
3 - 52,10 ng/kg
2 - 46,71 ng/kg
1 .
~
S o 35,93 ng/kg
-1 -
-2 25,15 ng/kg
-3 - 19,76 ng/kg
-4 [{e] (2] [s0] N o - — n ~ [Te) <
Katilmc1 Kodu

Sekil 36. TOPLAM WHO-PCDD/F-TEQ igin z-skor histogrami
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TOPLAM WHO-PCDD/F-PCB-TEQ
(ng TEQ/kg %88 KM'de) UB bildirilen

4
3 57,12 ng/kg
2 - 51,21 ng/kg
1 .

~

S o - 39,39 ng/kg
_1 |
-2 A 27,57 ng/kg
-3 - 21,66 ng/kg
_4 © (2] [32] N o — — ~ Te) <t n o~

Katilimer Kodu
Sekil 37. TOPLAM WHO-PCDD/F-PCB-TEQ igin z-skor histogrami
TOPLAM I-PCB (ICES 6)
(ng/kg %88 KM'de) UB bildirilen

4
3 - 13,61 ug/kg
2 - 11,91 pg/kg
1 .

~

S o 8,51 pug/kg
-1 -
2 - 510 pg/kg
-3 3,40 ug/kg
-4 [{e] (2] n — o N~ o™ [oe] <t — [9V] n

Katilmc1 Kodu

Sekil 38. TOPLAM Ind-PCB (ICES 6) i¢in z-skor histogrami
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“YETERLILIK TESTi ANALIZ SONUC BILDIRIM FORMU-DIOKSIN” ile birlikte doldurulmasi
istenen analiz bilgileri katilimcilarin tamami tarafindan doldurularak génderilmistir. Katilimcilarin
tiimiiniin GC-HRMS veya GC-MS/MS cihazi kullanarak dogrulama yontemi ile sonug verdigi;
analizin baslangic asamasinda internal standart ekledigi ve ¢esitli modellerde manuel ve otomatik

sistemler kullanarak saflagtirma yaptiklar1 anlasilmistir.

1,4 ve 7 kodlu katilimcilar harig tiim katilimeilar izotop diliisyon teknigini kullanmistir. Analizin
gerekliligi olarak izotop diliisyon teknigi kullanmak zorunluluktur. Bu sebeple 1,4 ve 7 nolu

katihmcilar sistemlerini gozden gecirmelilerdir.

Yemlerde istenmeyen Maddeler Tebligi’nde (5) her bir bilesen i¢in degil sadece toplam degerler igin
limitler vardir. Bu sebeple, tiim bilesenler igin sonug iiretilmis olsa da temel degerlendirme toplam degerler

izerinden yapilmistir.
Bildirilen sonuglarla elde edilen atanmis deger, homojenite degerinden oldukga farklidir.

Ayrica asagidaki bulgular tespit edilmigtir.

. 1,2 ve 8 kodlu katihmcilarin Toplam ICES 6 sonuclari icin bildirdigi degerler hesaplanan
degerlerden farkhdir.
. Guidance document on measurement uncertainity for laboratories performing PCDD/F and PCB

analysis using isotope dilution mass spectrometry’ye (6) gore dl¢lim belirsizligi bulunan sonugtan ¢ikarildiktan

sonra maksimum limit ile karsilastirilip uygunlugu degerlendirilmelidir.

8 kodlu katihmer haricindeki tiim katihmecilar uygunluk degerlendirmesini dogru yapmistir. 8

kodlu katime1 Toplam ICES 6 sonuclari agisindan uygunluk degerlendirmesini yanhs yapmustir.

* 2 kodlu katilime1r Toplam ICES 6 sonucu agisindan z>3 skoru elde etmistir.
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(1) ISO 13528:2015 “Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons”
(2) Analytical Methods Committee, Robust statistics: a method of coping with outliers, Technical brief No 6, Apr 2001.
3) Analytical Methods Committee, Robust Statistics — How Not To Reject Outliers, Part 1. Basic Concepts. Analyst, 1989,

Vol.114, 1693 — 1697.

4) TGK belirli gidalarda dioksinlerin, dioksin benzeri PCB’lerin ve dioksin benzeri olmayan PCB’lerin seviyesinin resmi kontrolii

i¢cin numune alma, numune hazirlama ve analiz metodu kriterleri tebligi, Teblig No:2015/32 Say1:29429
(5) Yemlerde Istenmeyen Maddeler Hakkinda Teblig, Teblig No:2014/11 Resmi Gazete:19 Nisan 2014 Say1 28977

(6) Guidance document on measurement uncertainity for laboratories performing PCDD/F and PCB analysis using isotope dilution
mass spectrometry, 2017
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