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HIS015 Sigir Eti Preparatinda Yabanci Doku Yeterlilik Testi organizasyonunda TS EN ISO/IEC

17043 esas alinmustir.

* Cevrim ig¢in basvuruda bulunan 9 katilimciya 24/04/2023 tarihinde ‘KATILIMCI
BILGILENDIRME FORMU’ ile birlikte 5 adet preparat yani yeterlilik test materyali (YTM) i¢
ice iki adet havali zarf iginde génderilmigtir. Katilimeilarin preparatlar1 151k mikroskobu ile

inceleyerek bulduklar1 yabanci doku/dokular: sonug olarak bildirmeleri istenmistir.

* Her katilmciya gonderilen YTM Test materyallerinin (preparatlarin) bir tanesi 3 farkh yabanci
doku, iki tanesi 2 farkl yabanci doku, kalan 3 tanesi ise 1’er adet yabanci doku igerecek sekilde
hazirlanmigtir. Katihimeilara génderilen YTM’ler A, B, C, D ve E olarak kodlanmis ve bu kodlar
her katihmciya farkli kombinasyonda gelecek sekilde etiketlenmistir. YTM lerin igerdikleri
dokular soyledir:

o Kemik-Tikiiriik Bezi
o Kemik-Kikirdak-Deri
o Tasglk
o Dil
o Kalp
* Katilimei analiz sonuglari “http://gidalab.tarimorman.gov.tr/gidareferans’ adresinde erisime agilan
‘HiS015 ANALIZ SONUC BILDIRIM FORMU’ ile toplanmustir. 9 katilimeinin hepsi belirtilen

stire i¢inde sonug bildirmistir.

e Her bir katilmcinin analiz ettii preparata ait sonuglarin, beklenen sonuglarla aymi olanlar
‘UYGUN" olarak degerlendirilirken, beklenen sonuglardan farkli olanlari ‘UYGUN DEGIL’
olarak degerlendirilmistir.

¢ Sigir Eti Preparatinda Yabanci Doku Yeterlilik Testi sonuglar1 6zeti Tablo 1° de verilmektedir.

Tablo 1. Yeterlilik Testi Sonuglari Ozeti

Yabanet Doku Uygun Sonu¢  Toplam Sonug¢  Basari oram

Sayisi Sayis1 (%)

Kemik-Tiikiiriik Bezi I 9 11,11
Kemik Kikirdak-Deri 1 9 11,11
Tashik 9 9 100

Dil 9 9 100

Kalp 9 9 100
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Yeterlilik testleri “TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi Igin
Genel Sartlar” standardinda laboratuvarlar arasi kargilagtirma yoluyla 6nceden ortaya konmus 6lgiitlere
gére katilmecinin performansinin degerlendirilmesi olarak tanimlanmaktadir. Yeterlilik testleri,
katihmer laboratuvarlarim yetkinliginin bagimsiz bir sekilde degerlendirilmesini amaglamaktadir.
Gegerliligi saglanmig metotlarla ve i¢ kalite kontrol unsurlar ile birlikte kullanildiklarinda yeterlilik

testleri laboratuvar kalite giivencesinin vazgecilmez bir unsurudur.

Yeterlilik testi sonuglari, bir dis kalite kontrol araci olarak laboratuvarlarin deney sonuglarinin
kalitesinin giivencesinin teminine olanak saglarken; rutin analizlerin tarafsiz olarak degerlendirilmesini

ve ¢aligmalarin teknik gelisimini tegvik eder. geri bildirimlerin elde edilmesine imkan tanr.

UGRL “Ulusal Gida Referans Laboratuvar Miidiirliigiiniin Gérev Yetki ve Sorumluluklar ile
Calisma Usul ve Esaslarina Dair Y6netmelik” Laboratuvarin olusumu ve faaliyet alanlar1 baghkli 5 inci

madde 2’inci fikra e bendi hiikmiine dayanarak laboratuvarlar aras karsilastirma/yeterlilik testleri

diizenler.

“Gida Kontrol Laboratuvarlar Y6netmeligi’nin kontroller bashkli 28 inci maddesi 1° inci

fikras1 hiikmii geregi laboratuvarlarin yeterlilik testlerine katilimi zorunlu kilinmuigtir.

UGRL tarafindan diizenlenen yeterlilik testlerinin programinin planlanmasi, performans
degerlendirmesi ve nihai rapor yetkisi asamalar haricinde deney programinin ¢esitli kisimlari tagserona

verilebilir.

Gizlilik ilkesi dogrultusunda katilimeilar ve sonuglari ile ilgili bilgiler hi¢bir kosul altinda

liglincii taraflarla paylasilmamaktadir.

Gida ve Kontrol Genel Miidiirliigii tarafindan yeterlilik test gevrimine katilimi zorunlu tutulan

katihmeilara ait sonuglar Gida ve Kontrol Genel Miidiirliigii’ ne gizli olarak bildirilmektedir.
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3.1. HAZIRLAMA

Yeterlilik test materyallerinin hazirlanmasinda 500 gram sigir bonfile, sigira ait 100’er gram
kalp ve dil dokular1 ve tavuga ait 100’er gram taghk, kemik, kikirdak ve deri dokulari kullanilmistir.
Test materyali hazirlamada kullanilan sigir bonfile kiyma haline getirilmistir. Ardindan yigin
materyallerin hazirlanmasma baglanmistir. Her yiZin materyal esit yiizde de yabanci doku/dokular
icerecek sekilde bonfile kiymasi ve yabanci doku/dokularin karisgimindan olusmakta olup toplam
miktar1 100 gram olarak hazirlanmistir. Boylece 5 adet farkli yigin materyal sirasi ile kemik-tiikiiriik

bezi; kemik-kikirdak-deri; tashk; dil; kalp yabanci dokularini igerecek sekilde hazirlanmistir. Bu yigin

materyallerden TS 13511 e gore seri kesitler alinarak preparatlar hazirlanmistir. Homojenlik kontrolleri
yapilan preparatlar katilmcilara gonderilmeden 6nce A, B, C, D ve E olarak kodlanmis ve bu kodlar
preparatlar iizerine yapistirilmistir. A, B, C, D ve E kodlu preparatlar 3 farkli kombinasyonda dizayn
edilerek 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup halinde ayrilmigtir. Preparatlar, rastgele érneklem yoluyla segilen
3 katiimeiya 1. Grup, diger 3 katilimeiya 2. Grup, son 3 katilimciya da 3. Grup olacak sekilde
etiketlenerek hazirlanmigtir. Her katilime i¢in yukarida anlatildig: sekilde hazirlanan 5 adet preparat ig

ige iki adet havali zarf igine konularak dagitima hazir hale getirilmistir.
3.2. HOMOJENLIK VE KARARLILIK

Katilimcilara gonderilmek iizere hazirlanan preparatlar tek tek 151k mikroskobu ile incelenerek
her bir preparattaki hedef yabanci doku/dokular tespit edilip dogrulandiktan sonra homojenite kontrolii
tamamlanmigtir. Hazirlanan preparatlar katilimeilara gonderilene kadar oda sicakhginda, preparat
saklama kutularinda karanlik ortamda muhafaza edilmistir. Preparatlarin uygun kosullarda saklanmasi

halinde preparatin boya rengi en az 2 yil kararhidir.

3.3. DAGITIM
Yeterlilik test materyalleri 24/04/2023 tarihinde katilime:i laboratuvarlara kargo yoluyla es
zamanlh génderilmigtir. Katilimer laboratuvar kodlar, yeterlilik test materyali ile birlikte génderilen
‘KATILIMCI BILGILENDIRME FORMU’ araciligi ile katilimeilara bildirilmistir. Katilimcilarin
preparatlari 151k mikroskobu ile inceleyerek bulduklar1 yabanci doku/dokulari sonug olarak bildirmeleri
istenmigtir.  Katilimcilardan, analiz  sonuglarmi http://gidalab.tarimorman.gov .tr/gidareferans

adresindeki HIS015 kodlu gevrime ozgii ‘HiS015 ANALIZ SONUC BIiLDIiRiM FORMU’ nu

elektronik ortamda doldurduktan sonra bagvuru formunda belirttikleri resmi kurum veya vetkili kisi e-
posta adreslerini kullanarak Cevrim Koordinatérii e-posta adresi (asli.korkmaz(@tarimorman.gov.tr) ile
UGRL e-posta adresinin (ugrl@tarimorman.gov.tr) her ikisine de 05/05/2023 tarihine kadar

gondermeleri istenmistir.
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Katilimeilardan, preparatlara  herhangi bir islem yapmaksizin dogrudan rutin olarak
numunelerini nasil inceliyorlarsa o sekilde mikroskobik incelemeye almalari ve preparatlarda tespit
ettikleri yabanci dokulari ‘HIS015 ANALIZ SONUC BILDiRIM FORMU’ ndaki kutucuklar:

isaretleme yoluyla kaydetmeleri istenmistir.

Yeterlilik testine katilim bagvurusu yapan 9 laboratuvarin tamami ¢evrim takvimine uyarak
analiz sonucu bildirmistir. Her bir katilimeinin analiz ettigi preparata ait sonuglar. preparatin icerdigi
tiim hedef dokular tespit edilmis ise UYGUN olarak degerlendirilmistir. Ancak katilimcinin analiz
ettii preparatta var olan hedef dokulardan birinin bile tespit edilememesi yanlis negatif sonug
tretilmesi anlamma geldigi i¢in ‘UYGUN DEGIL’ olarak degerlendirilmigtir. Bu durum kemik-
kikirdak- deri igeren preparatta katilimcilarin ¢ogunlugu tarafindan kemik dokun tespit edilememesi ve
benzer sekilde kemik-tiikiiriik bezi iceren preparatta bazi katilimcilar tarafindan tiikiiriik bezinin tespit

edilememesi seklinde goriilmektedir.

07 kodlu katilimci sadece taghk dokusu igeren preparatta, tashk dokusunu tespit etmis bunun
yani sira preparatta olmamasina ragmen kemik dokusu tespit ettigini bildirmistir. Katilimcinin bu
preparata ait sonucu hedef doku olan tashk dokusunu tespit edebildigi icin “UYGUN” olarak
degerlendirilmis kemik doku ile ilgili bulgusu degerlendirmeye alinmanugtir. 09 kodlu katilimcr
sadece kalp dokusu iceren preparatta, hedef doku olan kalp dokusunu tespit etmis bunun yani sira
preparatta olmamasina ragmen kemik dokusu tespit ettigini bildirmistir. Katthmcinin bu preparata
ait sonucu hedef doku olan kalp dokusunu tespit edebildigi icin “UYGUN” olarak degerlendirilmis

kemik doku ile ilgili bulgusu degerlendirmeye alinmanustir.

Katilimer sonuglart ve degerlendirmeleri ile katilimeilarin basan yiizdeleri Tablo 2 (Kemik-
Tiikiiriik Bezi Preparat), Tablo 3 (Kemik-Kikirdak-Deri Preparati), Tablo 4 (Tashk Preparati). Tablo 5
(Dil Preparati), Tablo 6 (Kalp Preparati) ve Tablo 7 ( Katilimei Bagar: Yiizdesi)® de verilmistir.
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Tablo 2. Katihmci Sonuglan ve Degerlendirmesi (Kemik-Tiikiiriik Bezi Preparat)

Kemik Kikardak Dil Deri Tiikriik Bezi Taghk Kalp
VAR YOK YOK YOK VAR YOK YOK
KATILIMCI KODU | YTM KODU KATILIMCI SONUCLARI
b1 B Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
W B Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
L B Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
pa A Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
ke C Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi -~ UYGUN
£a C Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edildi Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
i C Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
i A Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
L A Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
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Tablo 3. Katilimer Sonuglar ve Degerlendirmesi (Kemik-Kikirdak-Deri Preparati)

Kemik Kikardak Dil Deri Tiikriik Bezi Tashk Kalp
VAR VAR YOK VAR YOK YOK YOK
KATILIMCIKODU | YTM KODU RATILIMCLSONUCTARY E
L Al
| E Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
02 E Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
2 E Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
0% D Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
oS A Tespit Edildi Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN
L A Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
87 A Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
s D Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
g D Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN DEGIL
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Tablo 4. Katihmer Sonuglar: ve Degerlendirmesi (Tashk Preparati)

Kemik Kilardak Dil Deri Tiikriik Bezi Tasghk Kalp
YOK YOK YOK YOK YOK VAR YOK
KATILIMCI KODU | YTM KODU BVHILIMCE SORRETARE

s D Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemed UYGUN
- D Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi UYGUN
o D Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi UYGUN
L C Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi UYGUN
i E Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi UYGUN
¢ E Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi UYGUN
e E Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edildi UYGUN*
i C Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi UYGUN
" C Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi UYGUN

* 07 kodlu katilimeinin sonucu “Sonuglar ve Degerlendirme” kisminda agiklanmistir.
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Tablo 5. Katihmei Sonu¢lar ve Degerlendirmesi (Dil Preparati)

Kemik Kikirdak Dil Deri Tiikriik Bezi Tashk Kalp
YOK YOK VAR YOK YOK YOK YOK
KATILIMCIKODU | YTM KODU

L C Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN
. C Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN
= C Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN
o) B Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN
05 D Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN
U6 D Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN
g7 D Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN
g B Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN
09 B Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi UYGUN
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Tablo 6. Katihme: Sonuglar ve Degerlendirmesi (Kalp Preparati)

Kemik Kikardak Dil Deri Tiikriik Bezi Taghk Kalp
YOK YOK YOK YOK YOK YOK VAR
KATILIMCI | YTM
KODU KODU
#l A Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edildi
02 A | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edildi UYGUN
= A Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edildi UYGUN
04 E Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edildi UYGUN
03 B Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edildi UYGUN
86 B Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edildi UYGUN
i B Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edildi UYGUN
o E Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edildi UYGUN
o E Tespit Edildi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edildi UYGUN*

* 09 kodlu katilimeinin sonucu “Sonuglar ve Degerlendirme” kisminda agiklanmistir.
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Tablo 7. Katilimci Basar1 Yiizdesi

7 abanci Doku Sonug Sﬁ:::  Sa ' & Basa(n;;;ra_m
R  Says  SonugSayss _
Kemik - Tiikiiriik Bezi ] 9 11,11
Kemik - Kikirdak - Deri ] 9 11,11
Tashk 9 9 100
Dil 9 9 100
Kalp 9 9 100

7 kamu, 2 6zel laboratuvarin katilimi ile gerceklestirilen HiS015 — Sigir Eti Preparatinda
Yabanci Doku Aranmasi Yeterlilik Testi Cevrimi sonuglarina gore, kemik, kikirdak, tiikiiriik bezi ve
deri parametrelerinde katilimcilarin %11,11 basari saglanugken kalp. dil, tasglik, parametrelerinde %

100 bagari saglanmistir.

1. TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi i¢in Genel Sartlar

2. TS 13511 Et ve Et Mamulleri - Laboratuvar Analiz Yéntemleri - Histolojik muayene
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