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HIS010 Et ve Et Uriinleri Preparatinda Yabanci Doku Aranmas: Yeterlilik Testi
organizasyonunda TS EN ISO/IEC 17043 esas alinmustir.

e Cevrim ig¢in bagvuruda bulunan 8 katithmeciya 22.06.2020 tarihinde ‘KATILIMCI
BILGILENDIRME FORMU’ ile birlikte 5 adet test materyali (preparat) ic ice iki adet havali
zarf iginde gonderilmistir. Katilimcilarin preparatlari 151k mikroskobu ile inceleyerek bulduklari

yabanci doku/dokulari sonug olarak bildirmeleri istenmistir.

e Test materyalleri (preparatlar) su dokulari igermektedir: Tiikiiriik bezi, Bobrek, Dil/Deri,

Karaciger ve Akciger

e Katilimer analiz sonuglart ‘http://gidalab.tarimorman.gov.tr/gidareferans’ adresinde erisime
agilan ‘YETERLILIK TESTi ANALiZ SONUC BILDIRIM FORMU-HISTOLOJI’ ile

toplanmustir. 8 katilimcinin hepsi sonug bildirmistir.

e Her bir katimcinin analiz ettigi preparata ait sonuglari, beklenen sonuglarla ayni olanlar
‘UYGUN" olarak degerlendirilirken, beklenen sonuglardan farkli olanlar ‘UYGUN DEGIL’

olarak degerlendirilmistir.

e Et ve Et Uriinleri Preparatinda Yabanci Doku Aranmas Yeterlilik Testi sonuglari 6zeti Tablo 1°

de verilmektedir.

Tablo 1. Yeterlilik Testi Sonuglari Ozeti

Yabanei Doku Uygun Sonug Sayisi TOPIS;E:'HN" Basari orani (%)
Tiikiirlik Bezi 8 8 100
Bobrek 8 8 100
Dil / Deri 6 8 75
Karaciger 8 8 100
Akciger 8 8 100
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Yeterlilik testleri “TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi Igin
Genel Sartlar” standardinda laboratuvarlar arasi kargilastirma yoluyla dnceden ortaya konmus
olgiitlere gore katilimcinin performansinin degerlendirilmesi olarak tanimlanmaktadir. Yeterlilik
testleri, katilimer laboratuvarlarin  yetkinliginin  bagimsiz  bir sekilde degerlendirilmesini
amaglamaktadir. Gegerliligi saglanmis metotlarla ve i¢ kalite kontrol unsurlari ile birlikte

kullanildiklarinda yeterlilik testleri laboratuvar kalite giivencesinin vazgecilmez bir unsurudur.

Yeterlilik testi sonuglari, bir dis kalite kontrol araci olarak laboratuvarlarin deney sonuglarinin
kalitesinin  giivencesinin  teminine olanak saglarken; rutin analizlerin tarafsiz  olarak
degerlendirilmesini ve ¢alismalarin teknik gelisimini tegvik eder, geri bildirimlerin elde edilmesine

imkan tanir.

UGRL *Ulusal Gida Referans Laboratuvar Miudiirliigii Kurulus ve Gérev Esaslarina Dair
Yonetmelik™i Laboratuvarin olusumu ve faaliyet alanlari baslikli 5°inci madde 2’inci fikra b bendi

hitkmiine dayanarak laboratuvarlar arasi karsilastirma/yeterlilik testleri diizenler.

“Gida Kontrol Laboratuvarlarinin Kurulus, Gérev, Yetki ve Sorumluluklar ile Calisma Usul
ve Esaslarinin Belirlenmesine Dair Yonetmelik™ “in kontroller baglikli 19° uncu maddesi 1’ inci

fikras1 hiikmii geregi laboratuvarlarin yeterlilik testlerine katihmi zorunlu kilinmustir.

UGRL tarafindan  diizenlenen yeterlilik testlerinin  higbir ~asamasinda taseron

kullanilmamaktadir.

Gizlilik ilkesi dogrultusunda katilimcilar ve sonuglar ile ilgili bilgiler higbir kosul altinda

tiglincii taraflarla paylasilmamaktadir.

Gida ve Kontrol Genel Miidiirligii tarafindan yeterlilik test ¢evrimine katilimi zorunlu tutulan

katilimcilara ait sonuglar Gida ve Kontrol Genel Miidiirliigii'ne gizli olarak bildirilmektedir.
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3.1. HAZIRLAMA

Yeterlilik test materyallerinin hazirlanmasinda 500 gram dana bonfile, 100’er gram sigira ait tiikiiriik
bezi, bobrek, dil/deri, karaciger ve akciger dokular1 kullanilmistir. Test materyali hazirlamada kullanilan
dana bonfile kiyma haline getirilmis sonra, 100’er gr olacak sekilde 5 esit par¢aya ayrilmistir. Ardindan
100°er gr kiymanin her birine ayri ayri 1:1 oraninda sirasiyla tiikiirlik bezi, bébrek, dil/deri, karaciger ve
akciger eklenerek her biri bir adet yabanci doku igeren 5 adet farkh karigim hazirlanmistir. Bu karigimlardan
TS 13511°e gore preparatlar hazirlanmistir. Homojenlik kontrolleri yapilan preparatlar katihmeilara
gonderilmeden dnce A, B. C, D ve E olarak kodlanmis ve bu kodlar preparatlar iizerine yapistirilmistir. A,
B, C, D ve E kodlu preparatlar 3 farkli kombinasyonda dizayn edilerek 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup halinde
ayrilmistir. Preparatlar, rastgele 6rneklem yoluyla segilen 3 katilimetya 1. Grup, diger 3 katilimerya 2. Grup,
son 2 katilmeiya da 3. Grup olacak sekilde hazirlanmistir. Her katilimer igin yukarida anlatildigi sekilde

hazirlanan 5 adet preparat i i¢e iki adet havali zarf i¢ine konularak dagitima hazir hale getirilmistir.
3.2. HOMOJENLIK VE KARARLILIK

Katilmcilara génderilmek tizere hazirlanan preparatlar tek tek 151k mikroskobu ile incelenerek her
bir preparattaki hedef yabanci doku igerigi tespit edilip homojenligi kontrol edilmistir. Hazirlanan
preparatlar katilimcilara gonderilene kadar oda sicakliginda, karanlik ortamda preparat saklama kutularinda
muhafaza edilmistir. Preparatlarin uygun kosullarda saklanmas: halinde preparatin boya rengi minimum 2

yil kararlidir.

3.3. DAGITIM

Yeterlilik test materyalleri 22/06/2020 tarihinde katihimer laboratuvarlara kargo yoluyla es zamanh
gonderilmistir. Katilimei laboratuvar kodlari, yeterlilik test materyali ile birlikte génderilen ‘KATILIMCI
BILGILENDIRME FORMU’ araciligi ile katilimcilara bildirilmistir.  Katilmeilarin preparatlart 1sik
mikroskobu ile inceleyerek bulduklari yabanci doku/dokulari sonug¢ olarak bildirmeleri istenmistir.
Katilimeilardan, analiz sonuglarini http://gidalab.tarimorman.gov.tr/gidareferans adresindeki HIS010 kodlu
¢evrime o6zgii ‘YETERLILIK TESTI ANALIiZ SONUC BILDiRIM FORMU-HISTOLOJI’ vyi
elektronik ortamda doldurduktan sonra basvuru formunda belirttikleri resmi kurum veya yetkili kisi e-posta
adreslerini  kullanarak  Cevrim  Koordinatérii  e-posta adresi ile UGRL e-posta adresinin

(ugrl@tarimorman.gov.tr) her ikisine de 13.07.2020 tarihine kadar géndermeleri istenmistir.
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Katilimeilardan, preparatlara herhangi bir islem yapmaksizin dogrudan rutin olarak numunelerini

nasil inceliyorlarsa o sekilde mikroskobik incelemeye almalari ve preparatlarda tespit ettikleri yabanci
dokulari ‘YETERLILIK TESTI ANALIZ SONUC BIiLDiRiM FORMU-HISTOLOJI’ ye ‘Tespit

edildi/ Tespit edilemedi’ seklinde kaydetmeleri istenmistir.

Yeterlilik testine katihm basvurusu yapan 8 laboratuvarin tamami (% 100) analiz sonucu bildirmistir.
Her bir katihmeinin analiz ettigi preparata ait sonuglari, beklenen sonuglarla ayni olanlar ‘UYGUN” olarak
degerlendirilirken, beklenen sonuglardan farkli olanlar ‘UYGUN DEGIL’ olarak degerlendirilmistir.
Katilimet sonuglari ve degerlendirmeleri ile katilimeilarin basari yiizdeleri Tablo 2 (tiikiiriik bezi preparat),
Tablo 3 (b&brek preparati), Tablo 4 (dil/deri preparatr), Tablo 5 (karaciger preparati), Tablo 6 (akciger

preparati) ve Tablo 7° de verilmistir.
02 Kodlu katilmei kendisine gonderilen E preparatinda var olan ‘deri’ dokusunu tespit edememistir.

06 Kodlu katilimei kendisine génderilen E preparatinda var olan ‘dil” dokusunu tespit edememistir.
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Tablo 2. Katilimer Sonuglari ve Degerlendirmesi (Tiikiiriik Preparati)

UGRL YT Raporu-HiS010

_ Deri Bibrek Karaciger Dalak Tashk Kalp Tiikiiriik bezi Dil Akciger
Beklenen Sonug YOK YOK YOK YOK YOK YOK VAR YOK YOK

it KATILIMCI SONUCLARI DEGERLENDIRME
01 C Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| — Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
02 C Tespit edilemedi | Tespit edilemedi |Tespit edilemedi|Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi|  Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
03 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi|  Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
04 B Tespit edilemedi | Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi|  Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
05 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi |Tespit edilemedi|Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi|  Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
06 C Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi|  Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
07 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi|Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
08 B Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi|  Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN

Tablo 3. Kaulimer Sonuglari ve Degerlendirmesi (Bdbrek Preparati)

_ Deri Bibrek Karaciger Dalak Tashk Kalp Tiikiiriik bezi Dil Akciger

Beklenen Sonug YOK VAR YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK

KA;‘:)L;?JJG K\g]];% KATILIMCI SONUCLARI DEGERLENDIRME
01 D Tespit edilemedi Tespit edildi  [Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
02 D Tespit edilemedi Tespit edildi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
03 B Tespit edilemedi Tespitedildi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
04 C Tespit edilemedi Tespit edildi | Tespit edilemedi|Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
05 B Tespit edilemedi Tespit edildi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
06 D Tespit edilemedi Tespitedildi  |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
07 B Tespit edilemedi Tespit edildi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
08 C Tespit edilemedi Tespit edildi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
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Tablo 4. Katihmce1 Sonuglan ve Degerlendirmesi (Dil / Deri Preparati)

UGRL YT Raporu-HiS010

_ Deri Bibrek Karaciger Dalak Tashk Kalp Tiikiiriik bezi Dil Akciger

~ Beklenen Sonug VAR YOK YOK YOK YOK YOK YOK VAR YOK

KAEBLSIB? ok Jggau KATILIMCI SONUCLARI DEGERLENDIRME
01 E Tespit edildi Tespit edilemedi |Tespit edilemedi|Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
02 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN DEGIL
03 C Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
04 D Tespit edildi Tespit edilemedi |Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
05 C Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
06 E Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN DEGIL
07 C Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
08 D Tespit edildi Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN

Tablo 5. Katilime1 Sonuglari ve Degerlendirmesi (Karaciger Preparati)

_ Deri Bobrek Karaciger Dalak Tashk Kalp Tiikiiriik bezi Dil Akeiger

Beklenen Sonug YOK YOK VAR YOK YOK YOK YOK YOK YOK

g b bl KATILIMCI SONUCLARI DEGERLENDIRME
01 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
02 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
03 D Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespitedildi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
04 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi  |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
05 D Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
06 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
07 D Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
08 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
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Tablo 6. Katilimer Sonuglar1 ve Degerlendirmesi (Akciger Preparati)

UGRL YT Raporu-HiS010

Deri Bibrek Karaciger Dalak Taghk Kalp Tiikiiriik bezi Dil Akciger

: ~ Beklenen Sonug YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK YOK VAR

bl KATILIMCI SONUCLARI DEGERLENDIRME
01 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
02 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
03 D Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
04 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
05 D Tespit edilemedi | Tespit edilemedi |Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
06 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
07 D Tespit edilemedi | Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
08 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi| Tespit edilemedi |Tespit edilemedi| Tespit edilemedi | Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
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Tablo 7. Katihimci Basar1 Yiizdesi

| Yabﬂnﬂ“mlﬂl U?gnnsonu¢8aml ‘ Toplg;mS:nu; Basari orani (%)
Tikiiriik Bezi 8 8 100
Bobrek 8 8 100
Dil / Deri 6 8 75
Karaciger 8 8 100
Akciger 8 8 100

Histolojik muayene analizi yapan 7 kamu, 1 6zel laboratuvarin katilimi ile gergeklestirilen HiS010 -
Et ve Et Uriinleri Preparatinda Yabanci Doku Aranmasi Yeterlilik Testi sonuglarina gore tiikiiriik bezi,
bobrek, karaciger ve akciger parametrelerinde % 100 basari saglanirken, dil /deri parametresinde % 75

basar1 saglanmustir.

1. TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi I¢in Genel Sartlar

2. TS 13511 Et ve et mamulleri - Laboratuvar analiz yontemleri - Histolojik muayene
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