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HIS013 Sigir Eti Preparatinda Yabanci Doku Yeterlilik Testi organizasyonunda TS EN ISO/IEC

17043" esas alinmustir.

* Cevrim igin basvuruda bulunan 8 katihmeciya 15/02/2022 tarihinde ‘KATILIMCI
BILGILENDIRME FORMU? ile birlikte 5 adet test materyali (preparat) i¢ ige iki adet havali zarf
iginde gonderilmistir. Katihmeilarin preparatlari 15tk mikroskobu ile inceleyerek bulduklar

yabanci dokuw/dokulari sonug olarak bildirmeleri istenmistir.

¢ Test materyallerinden (preparatlar) bir tanesi yabanci doku igermeyecek sekilde hazirlanmistir.

Diger preparatlar su dokulari igermektedir: Kalp, Dil, Tashk ve Dalak

* Katilimer analiz sonuglart “http://gidalab.tarimorman.gov.tr/gidareferans’ adresinde erisime agilan
‘HiS013 ANALIZ SONUC BILDIRIM FORMU’ ile toplanmustir. 8 katilimeinin hepsi belirtilen

stire i¢inde sonug bildirmistir.

e Her bir katithmcinin analiz ettifi preparata ait sonuglari, beklenen sonuglarla ayni olanlar
"UYGUN" olarak degerlendirilirken, beklenen sonuglardan farkli olanlar ‘UYGUN DEGIL’

olarak degerlendirilmistir.

* Sigir Eti Preparatinda Yabanc1 Doku Yeterlilik Testi sonuglari 6zeti Tablo 1° de verilmektedir.

Tablo 1. Yeterlilik Testi Sonuglar1 Ozeti

Yabanci Doku  Uygun Sonug Sayist Toplam Sonu¢  Basari oram

Sayisi (%)

Kalp 8 8 100

Dil 8 100
Taslik 8 8 100
Dalak 8 8 100
Yabagi)lkDoku P 3 100
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Yeterlilik testleri “TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi Igin
Genel Sartlar” standardinda laboratuvarlar arasi karsilagtirma yoluyla énceden ortaya konmus 6lgiitlere
gore katihmemin performansinin degerlendirilmesi olarak tammlanmaktadir. Yeterlilik testleri,
katilimer laboratuvarlarin yetkinliginin bagimsiz bir sekilde degerlendirilmesini amaclamaktadir.
Gegerliligi saglanmis metotlarla ve i¢ kalite kontrol unsurlari ile birlikte kullamldiklarinda yeterlilik

testleri laboratuvar kalite giivencesinin vazgecilmez bir unsurudur.

Yeterlilik testi sonuglari, bir dis kalite kontrol araci olarak laboratuvarlarin deney sonuglarinin
kalitesinin giivencesinin teminine olanak saglarken; rutin analizlerin tarafsiz olarak degerlendirilmesini

ve ¢caligmalarin teknik gelisimini tegvik eder, geri bildirimlerin elde edilmesine imkan tanr.

UGRL *“Ulusal Gida Referans Laboratuvar Miidiirliigiiniin Gérev Yetki ve Sorumluluklar ile
Caligma Usul ve Esaslarina Dair Yénetmelik™ Laboratuvarin olusumu ve faaliyet alanlari baghikli 5’inci
madde 2’inci fikra e bendi hiikmiine dayanarak laboratuvarlar aras karsilagtirma/yeterlilik testleri

diizenler.

“Gida Kontrol Laboratuvarlarinin Kurulus, Gorev, Yetki ve Sorumluluklar ile (Calisma Usul ve
Esaslarinin Belirlenmesine Dair Yonetmelik™ “in kontroller baslikli 19° uncu maddesi 1° inci fikrasi

hiikmii geregi laboratuvarlarin yeterlilik testlerine katilim1 zorunlu kilinmistir.

UGRL  tarafindan  diizenlenen  yeterlilik testlerinin  higbir ~ asamasinda taseron

kullanilmamaktadir.

Gizlilik ilkesi dogrultusunda katilmeilar ve sonuglar ile ilgili bilgiler higbir kosul altinda

liciincii taraflarla paylasiilmamaktadir.

Gida ve Kontrol Genel Miidiirltigii tarafindan yeterlilik test ¢evrimine katihmi zorunlu tutulan

katihmcilara ait sonuglar Gida ve Kontrol Genel Miidiirliigii' ne gizli olarak bildirilmektedir.
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3.1. HAZIRLAMA

Yeterlilik test materyallerinin hazirlanmasinda 500 gram dana bonfile, 100’er gram sigira ait
kalp, dil, taslik, dalak dokular1 kullanilmistir. Test materyali hazirlamada kullanilan dana bonfile kiyma
haline getirilmis sonra, 100°er gr olacak sekilde 5 esit pargaya ayrilmistir. Yabanci doku bulunmayan
test materyali saf dana bonfile kiymadan hazirlanmishtr. Ardindan kalan 4 adet 100’er gr kiymanin
her birine ayr1 ayr1 1:1 oraminda sirasiyla kalp, dil, taslik ve dalak eklenerek her biri bir adet yabanci
doku igeren 4 adet farkh karigim hazirlanmistir. Bu karigimlardan TS 13511°e gbre preparatlar
hazirlanmistir. Homojenlik kontrolleri yapilan preparatlar katilimeilara gonderilmeden énce A, B, C, D
ve E olarak kodlanmis ve bu kodlar preparatlar iizerine yapistirilmustir. A, B, C, D ve E kodlu preparatlar
3 farkli kombinasyonda dizayn edilerek 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup halinde aynlmistir. Preparatlar,
rastgele 6rneklem yoluyla segilen 3 katilimetya 1. Grup, diger 3 katilimeiya 2. Grup. 2 katilimciya da
3. Grup olacak sekilde hazirlanmigtir. Her katilimer igin yukarida anlatildig: sekilde hazirlanan 5 adet

preparat i¢ ice iki adet havali zarf i¢ine konularak dagitima hazir hale getirilmistir.

3.2. HOMOJENLIK VE KARARLILIK

Katilimeilara gonderilmek {izere hazirlanan preparatlar tek tek 151k mikroskobu ile incelenerek
her bir preparattaki hedef yabanci doku igerigi tespit edilip homojenligi kontrol edilmistir. Hazirlanan
preparatlar katilimeilara gonderilene kadar oda sicakliginda, karanlik ortamda preparat saklama
kutularinda muhafaza edilmistir. Preparatlarin uygun kosullarda saklanmas: halinde preparatin boya

rengi en az 2 yil kararlidir.

3.3. DAGITIM

Yeterlilik test materyalleri 15/02/2022 tarihinde katilimer laboratuvarlara kargo yoluyla eg
zamanli gonderilmistir. Katilimer laboratuvar kodlari, yeterlilik test materyali ile birlikte génderilen
‘KATILIMCI BILGILENDIRME FORMU’ aracihig ile katilimeilara bildirilmigtir. Katilimeilarin
preparatlari 151k mikroskobu ile inceleyerek bulduklari yabanci doku/dokular: sonug olarak bildirmeleri
istenmistir.  Katilimeilardan,  analiz ~ sonuglarini http://gidalab.tarimorman.gov.tr/gidareferans
adresindeki HIS013 kodlu ¢evrime ozgli ‘“HIS013 ANALIZ SONUC BILDIRIM FORMU’ nu
elektronik ortamda doldurduktan sonra bagvuru formunda belirttikleri resmi kurum veya yetkili kisi e-
posta adreslerini kullanarak Cevrim Koordinatorii e-posta adresi (asli.korkmaz(@tarimorman.gov.tr) ile
UGRL e-posta adresinin (ugrl@tarimorman.gov.tr) her ikisine de 07/03/2022 tarthine kadar

gondermeleri istenmistir.
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Katilmeilardan, preparatlara herhangi bir islem yapmaksizin dogrudan rutin olarak
numunelerini nasil inceliyorlarsa o sekilde mikroskobik incelemeye almalari ve preparatlarda tespit
ettikleri yabanci dokulari ‘HiS013 ANALIZ SONUC BILDIRIM FORMU® na “Tespit edildi/ Tespit

edilemedi’ seklinde kaydetmeleri istenmistir.

Yeterlilik testine katihm bagvurusu yapan 8 laboratuvarin tamami (% 100) analiz sonucu
bildirmistir. Her bir katilimeinin analiz ettigi preparata ait sonuclari, beklenen sonuglarla aym olanlar
"UYGUN" olarak degerlendirilirken, beklenen sonuclardan farkli olanlar ‘UYGUN DEGIL’ olarak
degerlendirilmistir. Katilimer sonuglan ve degerlendirmeleri ile katilimeilarin basan yiizdeleri Tablo 2
(vabanci doku igermeyen preparat), Tablo 3 (kalp preparati), Tablo 4 (dil preparati), Tablo 5 (tashk
preparati), Tablo 6 (dalak preparati) ve Tablo 7° de verilmistir.
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KATILIMCI KODU

Tablo 2. Katilimer Sonuclart ve Deg
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erlendirmesi (Yabanci doku igermeyen preparat)

Yabana

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

UYGUN

L= - I B I - L T SO I PH 5 )

Doku Yok Kalp Dil Tashk Dalak
VAR YOK YOK YOK YOK
YTM KODU KATILIMCI SONUCLARI

B Tespitedildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi Tespit edilemedi
B Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi
C Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi
A Tespitedildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi
C Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi
B Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi
C Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi
A Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi

UYGUN

Tablo 3. Kaulimer Sonuglart ve Degerlendirmesi (Kalp Preparatr)

Y"’"“[:‘J‘k”“"“ Kalp Dil Taglik Dalak
_ BeklenenSomus | YOK VAR YOK YOK YOK
KATILIMCI KODU YTM KODU KATILIMCI SONUCLARI E
1 C Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
] C Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
3 D Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
4 B lespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
5 D Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
6 C Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
7 D Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
8 B Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
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Tablo 4. Katilimer Sonuglan ve Degerlendirmesi (Dil Preparati)

UGRL YT Raporu-HiS013

Yabanci Doku

Yok Kalp Dil Tashk Dalak
= YOK YOK VAR YOK YOK
KATILIMCI KODU | YTM KODU KATILIMCI SONUCLARI
1 D Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
2 D Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
3 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
4 C Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
5 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
6 D Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
7 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
8 C Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi UYGUN
Tablo 5. Katlimer Sonuglart ve Degerlendirmesi (Taslik Preparati)
Y“"“;f)'kn""“ Kalp Dil Tashk Dalak
 BeklenenSonug | YOK YOK YOK VAR YOK
KATILIMCI KODU : YTM KODU KATILIMCI SONUCLARI
1 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi UYGUN
2 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi UYGUN
3 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi UYGUN
4 D Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi UYGUN
5 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi UYGUN
6 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi UYGUN
1) A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi UYGUN
8 D Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi | Tespit edilemedi UYGUN
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Tablo 6. Katilimci Sonuglari ve De
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erlendirmesi (Dalak Preparati)

Y“"“;‘{f]'kn“"“ Kalp Dil Tashk Dalak
b i enSonug YOK YOK YOK YOK VAR
KATILIMCI KODU | YTM KODU KATILIMCI SONUCLARI
1 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi UYGUN
2 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
4 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
5 B Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi UYGUN
6 A Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi UYGUN
7 B Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edildi UYGUN
8 E Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi | Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN

Tablo 7. Katihmeci Basari Yiizdesi

Yabanci Doku Uygun Sonug Sayisi Top l;:lms:mu;: Basari oram (%)
Kalp 8 8 100
Dil ¥ . 100
Taghik 8 8 100
Dalak # B 100
Yabanci Doku 8 8 100

Yok
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Histolojik muayene analizi yapan 7 kamu, 1 6zel laboratuvarin katilimi ile gerceklestirilen
HIS013 — Sigir Eti Preparatinda Yabanci Doku Yeterlilik Testi sonuglarina gére, hem yabanci doku
igermeyen materyalde hemde yabanci doku olarak belirlenen kalp, dil, tashik, dalak parametrelerinde

% 100 basar1 saglanmstir.

L. TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi i¢in Genel Sartlar

2. TS 13511 Et ve Et Mamulleri - Laboratuvar Analiz Yontemleri - Histolojik muayene
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