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Tablo 1. Yeterlilik Testi Sonuclar1 Ozeti

Beklenen Sonug
A B C Toplam Grup Katihmeis: Uygun Sonug Sayis1
Grup 1 (+) (+) (-) 33 31
Grup 2 (+) (-) (+) 33 32
Grup 3 ) (+) (+) 32 32
TOPLAM 98 95

Yeterlilik testleri “TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi I¢in
Genel Sartlar” standardinda laboratuvarlar arasi karsilastirma yoluyla Onceden ortaya konmus
olgiitlere gore katilimemnin performansinin degerlendirilmesi olarak tanimlanmaktadir. Yeterlilik
testleri, katilimci laboratuvarlarin  yetkinliginin  bagimsiz  bir sekilde degerlendirilmesini
amaglamaktadir. Gegerliligi saglanmis metotlarla ve i¢ kalite kontrol unsurlari ile birlikte

kullanildiklarinda yeterlilik testleri laboratuvar kalite glivencesinin vazgecilmez bir unsurudur.

Yeterlilik testi sonuglari, bir dis kalite kontrol araci olarak laboratuvarlarin deney sonuglarinin
kalitesinin  giivencesinin  teminine olanak saglarken; rutin analizlerin tarafsiz  olarak
degerlendirilmesini ve calismalarin teknik gelisimini tesvik eder, geri bildirimlerin elde edilmesine

imkan tanir.

UGRL “Ulusal Gida Referans Laboratuvar Miidiirliigii Kurulus ve Goérev Esaslarina Dair
Yonetmelik”i Laboratuvarin olusumu ve faaliyet alanlar1 baslikli 5’inci madde 2’inci fikra b bendi

hitkmiine dayanarak laboratuvarlar arasi karsilastirma/yeterlilik testleri diizenler.

“Gida Kontrol Laboratuvarlarmin Kurulus, Gorev, Yetki ve Sorumluluklan ile Calisma Usul
ve Esaslarinin Belirlenmesine Dair Yonetmelik” ‘in kontroller bashikli 19° uncu maddesi 1° inci

fikras1 hitkmtii geregi laboratuvarlarin yeterlilik testlerine katilimn zorunlu kilinmustir.

UGRL tarafindan diizenlenen yeterlilik testlerinin  higbir asamasinda taseron

kullanilmamaktadir.

Gizlilik ilkesi dogrultusunda katilimcilar ve sonuglan ile ilgili bilgiler higbir kosul altinda

liglinci taraflarla paylagilmamaktadir.
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Gida ve Kontrol Genel Miidiirliigii tarafindan yeterlilik test ¢evrimine katilimi zorunlu tutulan

katilimcilara ait sonuglar Gida ve Kontrol Genel Midiirliigii’ne gizli olarak bildirilmektedir.

3.1. YT MATERYALI BiLGiLERIi

YT Materyali Tipi (Matriks)

YT Materyaline Eklenen

Mikroorganizmalar

YT Materyali Hazirlanmasi

YT Materyali Homojenizasyon Analizi

YT Materyali Stabilizasyon Analizi

MKBO036 ¢evriminde, matriks olarak kullanilan pismis tavuk
numuneleri aseptik kosullar altinda hazirlanmustir.

Analizde kullanmilan matrikse ait Mikrobiyolojik Analiz
Sonuglari:

Salmonella spp. Analizi: Tespit edilemedi /25 g

E. coli: <10 kob/g

Salmonella Enteritidis (ATCC 13076)

Salmonella Newport  (ATCC 6962)

E. coli (ATCC 25922)

YT materyali olarak kullanilan pismis tavuk numunesi;
igerisine aseptik kosullarda Salmonella Enteritidis (ATCC
13076), Salmonella Newport (ATCC 6962) veya E. coli
(ATCC 25922) katilarak hazirlanmustir.

Rastgele orneklem ile segilen 2 grup numune VIDAS SPT
ve ISO 6579-1 ile tek uzman tarafindan analize alinmistir.
Analize aliman numunelerin tamammnmn (% 100) homojen
oldugu tespit edilmistir.

Hazirlanan  Salmonella  Enteritidis (ATCC  13076),
Salmonella Newport (6962) ve E. coli (ATCC 25922)
+4°C’de 15 glin boyunca belirli araliklar ile stabilite
yoniinden  takip edilmistir. Numuneye eklenen
mikroorganizma; sevkiyattan bir giin once, li¢ giin o6nce ve 3
giin sonra analiz edilmistir. Hazirlanan test materyallerinin
tamaminin stabil oldugu ve numuneye bulastirmay: takiben

varligini analiz stiresince korudugu tespit edilmistir.
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Tablo 2. YT Materyali Analizi Beklenen Sonuclar

TEST MATERYALI KODU
Katihmer Kodu

MKB036/A MKB036/B MKB036/C
3601 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3602 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3603 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3604 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3605 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3606 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3607 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3608 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3609 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3610 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3611 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3612 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3613 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3614 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3615 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3616 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3617 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3618 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3619 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3620 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3621 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3622 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3623 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3624 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3625 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3626 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3627 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3628 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3629 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3630 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3631 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3632 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3633 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi
3634 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3635 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3636 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3637 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3638 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
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TEST MATERYALI KODU
Katihmer Kodu

MKBO036/A MKB036/B MKB036/C
3639 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3640 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3641 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3642 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3643 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3644 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3645 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3646 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3647 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3648 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3649 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3650 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3651 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3652 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3653 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3654 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3655 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3656 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3657 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3658 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3659 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3660 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3661 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3662 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3663 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3664 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3665 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3666 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi
3667 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3668 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3669 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edild:
3670 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3671 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3672 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3673 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3674 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3675 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3676 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3677 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
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TEST MATERYALI KODU
Katihmc Kodu

MKB036/A MKB036/B MKB036/C
3678 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3679 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3680 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3681 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3682 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3683 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3684 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3685 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3686 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3687 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3688 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3689 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3690 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3691 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3692 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3693 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3694 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3695 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3696 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3697 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi
3698 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi

3.2. MIKROORGANIZMANIN KARAKTERISTIK OZELLIKLERI

A) MKB036 Salmonella Enteritidis Pozitif Test Materyali

Pigmis tavuktan hazirlanan YT materyali 25 g olacak sekilde steril numune kaplarina
dagitilmistir. Bu kaplar Salmonella Enteritidis  (ATCC 13076) susu ile kontamine edilmistir.
Numunelerin homojenizasyon analizi i¢in; Salmonella Enteritidis (ATCC 13076) ile kontamine edilen
numunelerden segilerek, VIDAS SPT ile analizi yapilmistir. Segilen numunelerin tamaminin yeterlilik

testinin konusunu olusturan bakteriyi igerdigi tespit edilmistir. Dogrulamak i¢in ISO 6579-1 yontemi

kullamlmustir.
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B) MKB036 Salmonella Newport Pozitif Test Materyali

Pismis tavuktan hazirlanan YT materyali 25 g olacak sekilde steril numune kaplarina
dagitilmistir. Bu  kaplar Sal/monella Newport (ATCC 6962) susu ile kontamine edilmistir.
Numunelerin homojenizasyon analizi icin; Sa/monella Newport (ATCC 6962) ile kontamine edilen
numunelerden segilerek, VIDAS SPT ile analizi yapilmistir. Segilen numunelerin tamaminin yeterlilik
testinin konusunu olusturan bakteriyi i¢erdigi tespit edilmistir. Dogrulamak igin ISO 6579-1 yontemi

kullantlmistir.

C) MKBO036 E.coli Negatif Test Materyali

Pigmis tavuktan hazirlanan YT materyali 25 g olacak sekilde steril numune kaplarina
dagiilmistir. Bu kaplar E. coli (ATCC 25922) susu ile kontamine edilmistir. Numunelerin
homojenizasyon analizi i¢in; E. coli (ATCC 25922) ile kontamine edilen numunelerden segilerek,
VIDAS SPT ile analizi yapilmistir. Segilen numunelerin tamaminin yeterlilik testinin konusunu

olusturan bakteriyi icermedigi tespit edilmistir. Dogrulamak i¢in ISO 6579-1 yontemi kullanilmistir.

3.3. DAGITIM
MKBO036 c¢evrimi kapsaminda 98 adet katilimci laboratuvara yeterlilik test materyali

gonderilmistir.

98 YT katilimeisi laboratuvara gonderilen, toplam 3 adet numuneden olusan, yeterlilik testine

ait sonuglar ve degerlendirme asagida Tablo 3’de verilmistir.

Tablo 3. Yeterlilik Testine Ait Sonuclar ve Degerlendirme

Katiimeir | TEST MATERYALI KODU
Kodu Degerlendirme
MKB035/A MKB036/B MKB036/C
3601 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3602 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3603 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3604 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3605 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3606 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3607 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
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Katiima | TEST MATERYALI KODU
Kodi Degerlendirme
MKBO035/A MKB036/B MKB036/C
3608 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3609 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3610 Tespit edildi Tespit edildi | Tespit edilemedi UYGUN
3611 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3612 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3613 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN DEGIL
3614 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3615 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3616 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3617 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3618 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3619 Tespit edildi Tespit edildi | Tespit edilemedi UYGUN
3620 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3621 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3622 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3623 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3624 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3625 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3626 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN DEGIL
3627 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3628 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3629 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3630 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3631 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3632 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3633 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edilemedi UYGUN
3634 Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edildi UYGUN
3635 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3636 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3637 Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edildi UYGUN
3638 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3639 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3640 Tespit edildi | Tespit edilemedi | Tespit edildi UYGUN
3641 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3642 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3643 Tespit edildi | Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3644 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3645 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3646 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3647 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
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Katilmex

TEST MATERYALI KODU

Degerlendirme

Kodu MKB035/A MKB036/B MKB036/C

3648 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3649 Tespit edildi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN DEGIL
3650 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3651 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3652 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3653 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3654 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3655 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3656 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3657 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3658 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3659 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3660 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3661 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3662 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3663 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3664 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3665 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3666 Tespit edildi Tespit edilemedi Tespit edildi UYGUN
3667 Tespit edilemed:i Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3668 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3669 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3670 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3671 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3672 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3673 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3674 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3675 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3676 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3677 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3678 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3679 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3680 Tespit edilemedi | Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3681 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3682 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3683 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3684 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3685 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3686 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3687 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
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Katima | TEST MATERYALI KODU
Kodu MKBO035/A MKB036/B MKB036/C DaRclnlime
3688 Tespit edilemedi | Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3689 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3690 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3691 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3692 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3693 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3694 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3695 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3696 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3697 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN
3698 Tespit edilemedi Tespit edildi Tespit edildi UYGUN

MKBO036 Pismis Tavuk Etinde Salmonella spp. Aranmas: YT ¢evrimine 98 adet laboratuvar
katilim saglamis olup; katilimcilarin 95’1 “Uygun” olarak degerlendirilmistir. MKB036 Pismis
Tavuk Etinde Salmonella spp. Aranmasi YT ¢evriminin genel basar1 orami % 97 olarak tespit

edilmistir.

‘YETERLILIK TESTI ANALIZ SONUC BILDIRIM FORMU’ ile birlikte doldurulmas:
istenen analiz bilgileri katilimcilarin tamam tarafindan doldurularak gonderilmistir. Katilimcilarin
beyanlari dogrultusunda bilgiler 6zetlenerek Tablo 4’de sunulmaktadir.

Katilmeilardan 911 bu  analizde akredite oldugunu; 7°si  akredite olmadigini;

bildirmistir.
Tablo 4. Katihmer Analiz Metodu Bilgileri
Analiz Metotlar Katihmci Laboratuvar Sayisi

ISO 6579-1 62

VIDAS 21

Afnor Biorad Rapid Salmonella Agar 9

AOAC 3

MDS 1

FDA Bam Chapter 1

ISO 31569-2012 1
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UYGUN OLMAYAN ANALIZ SONUCLARININ OLASI NEDENLERI

1. YETERLILIK TEST MATERYALI

a. Yeterlilik Test Materyalinin kontroliiniin yapilmamasi:
Teslim alinan test materyalinde ve/veya ambalajinda hasar tespitinin (dagitim
esnasinda olas1 dokiilme, kirilma, bulagsma vb. durumlar igin) yapilmasi gerekmektedir.
b. Yeterlilik Test Materyalinin Teslim Edilmemesi:
1-4 giin iginde kargonun teslim edilmesi gerekmektedir.
¢. “Sorun Bildirim Formu”nun iletilmemesi:
Katilimei laboratuvarlarin a ve b maddelerindeki olumsuzluklarin tespiti halinde Web:

http://gidalab.tarimorman.gov.tr/gidareferans adresinde yer alan “Sorun Bildirim

Formu”nu gerekgeleriyle birlikte doldurulup geri bildirim yapmalan gerekmektedir.

2. NUMUNE HAZIRLAMA

a. Hazirlama talimatina uyulmamasi:
YT materyalleri ISO 22117 kapsaminda tammlanmis, 6zel kosullarda hazirlanmistir,
Her YT materyali i¢in hazirlama talimatinin uygulanmasi gerekmektedir.

b. Etiket bilgilerinin karistirilmasi:
Analiz swrasinda etiket bilgilerinin hatali olarak kodlanmasi sonuglarin yanhs
bildirilmesine neden olabilir.

¢. Capraz bulasma:

Her li¢ YT materyalinin ayr1 ¢aligilmasi olasi kontaminasyonu 6nler.

3. MATERYALLER

Kimyasal, ayirag, kit gibi analizi dogrudan etkileyen malzemelerin son kullanim

tarihleri sonuglart dogrudan etkilemektedir.

4. EKIiPMAN

Analizi yaparken kullanilan pipet, pH metre, santrifiij gibi cihazlarin kalibrasyonlan ve

performans kontrolleri sonuglar1 dogrudan etkilemektedir.
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5. METOT

a. Metot talimatlarina uyulmamasi:
Kullanilan metodun asamalarina tam olarak uyulmamasi yanlis sonuglara neden
olabilmektedir.

b. Giincel olmayan veya gegerliligi olmayan eski metot kullanim:
Kullanilan metotlarn giincel ve gegerli olmasi énemlidir.

¢. Laboratuvar validasyon ve verifikasyonlarinin tamamlanmamis olmasa:
Analiz metodunun farkli gida matrislerinde validasyon ve verifikasyon ¢alismalarinin

tamamlanmamis olmasi, olasi hatalar i¢gin 6nem tegkil etmektedir.

6. UYGULAMA

Analiz metodunun her basamaginin titizlikle uygulanmasi gerekmektedir.

7. PERSONEL YETERLILIiGI

Personelin egitimi, ve yetkilendirilmesinde meydana gelen eksiklikler sonuglar

dogrudan etkilemektedir.

1. Yeterlilik testleri “TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk Degerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi
I¢in Genel Sartlar.

2. ISO/TS 22117:2010 Microbiology of food and animal feeding stuffs-Specific requirements

and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison.

3. TS EN-ISO 6579-1 Besin zincirinin mikrobiyolojisi - Salmonella'mn tespiti, sayimi ve

serotiplendirmesi i¢in yatay yontem - Boliim 1: Salmonella spp.




